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MODELOS DE UNIDADES MÉDICAS: HOSPITAL GENERAL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD

INTRODUCCIÓN

La necesidad de contar con un documento que pueda servir de apoyo para la
conformación de las unidades médicas de segundo nivel en donde se indique el
equipamiento médico de las diferentes áreas y servicios que comprende un hospital es
el objetivo de esta primera versión del “Modelo de Equipamiento y Mobiliario Médico
para Hospitales Generales de 30, 60, 90, 120 y 180 camas”

Al concebirse como un modelo se trato de incluir el universo de servicios con los que
puede contar un hospital de segundo nivel, lo cual no significa que todos los servicios se
deban de incluir. La conformación de un hospital es con base al modelo de atención que
cada unidad médica desea brindar, atendiendo las necesidades de la población
tomando en cuenta los factores sociales, demográficos, económicos, epidemiológicos
etc.

En esta primera versión solo se describen los servicios del hospital donde existe el uso
de algún equipo médico, por lo anterior no se hace una descripción de mobiliario o
equipo de algunos otros servicios como podrían ser lavandería o cuarto de maquinas.

Posteriormente se complementara esta versión con las Normas Oficiales Mexicanas y
Normas Internacionales que pueden ser de utilidad o son aplicables en diferentes
servicios, áreas y equipos médicos de un hospital.
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MODELOS DE UNIDADES MÉDICAS: HOSPITAL GENERAL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD

HOSPITAL GENERAL

Áreas

1. Servicios médicos

1.1.Urgencias
1.1.1.Sala de espera
1.1.2.Consultorio de valoración
1.1.3.Curaciones
1.1.4.Yesos
1.1.5.Sala de choque
1.1.6.Observación adultos
1.1.7.Observación adultos aislados
1.1.8.Estación de enfermeras
1.1.9.Ropería
1.1.10.Guarda de medicamentos
1.1.11.Ropa sucia
1.1.12.Séptico
1.1.13.Observación pediátrica
1.1.14.Hidratación oral

1.2.Hospitalización
1.2.1.Adultos
1.2.2.Adulto aislados
1.2.3.Pediátrica

1.3.Terapia intensiva
1.3.1.Cubículo de terapia intensiva
1.3.2.Cubículo aislado

1.4.Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
1.4.1.Cubículos de UCIN

1.5.Consulta externa
1.5.1.Consultorio General
1.5.2.Consultorio de Ortopedia y Traumatología
1.5.3.Consultorio de Ginecología
1.5.4.Consultorio de Oftalmología
1.5.5.Consultorio de Otorrinolaringología
1.5.6.Consultorio de Pediatría
1.5.7.Consultorio de Dermatología
1.5.8.Consultorio Dental

1.6.Medicina preventiva

2. Auxiliares del diagnóstico

2.1.Laboratorio clínico
2.1.1.Toma de muestras sanguíneas
2.1.2.Toma de muestras ginecológicas
2.1.3.Sanitario anexo a toma de muestras ginecológicas
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2.1.4.Área de Hematología
2.1.5.Área de química sanguínea e inmunología
2.1.6.Área de bacteriología
2.1.7.Área de parasitología
2.1.8.Área de lavado y esterilización

2.2.Radiodiagnóstico e imagen
2.3.Anatomía patológica
2.4.Electrodiagnóstico

3. Auxiliares del tratamiento

3.1.Tocología
3.1.1.Consultorio de valoración
3.1.2.Labor
3.1.3.Trabajo de enfermeras (Labor de parto)
3.1.4.Sala de expulsión

3.2.Tococirugía
3.2.1.Sala de operaciones tococirugía
3.2.2.Recuperación pos-quirúrgica
3.2.3.Trabajo de enfermeras recuperación post-quirúrgica (Tococirugía)
3.2.4.Cunero (de acuerdo al modelo de atención)

3.3.Cirugía
3.3.1.Salas de cirugía
3.3.2.Equipo especifico según la necesidad
3.3.3.Recuperación
3.3.4.Trabajo de enfermeras

3.4.Banco de sangre
3.4.1.Laboratorio de banco de sangre
3.4.2.Valoración y toma de muestras
3.4.3.Sangrado y recuperación

3.5.Medicina física y rehabilitación (fisioterapia)
3.5.1.Consultorio de valoración
3.5.2.Área de electroterapia
3.5.3.Parafinas
3.5.4.Hidroterapia
3.5.5.Gimnasio

3.6. Inhalo terapia
3.6.1.Área de tratamiento
3.6.2.Lavado y preparación
3.6.3.Almacén estéril

3.7.Clínica de displasias
3.7.1.Clínica de displasias

3.8.Clínica del dolor
3.8.1.Consulta
3.8.2.Procedimiento

4. Servicios paramédicos
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4.1.Admisión, altas y cirugía de corta estancia
4.1.1.Admisión y altas
4.1.2.Cubículo de Preparación en Cirugía de Corta Estancia
4.1.3.Cubículo de observación
4.1.4.Trabajo de enfermeras

4.2.Central de equipos y esterilización
4.2.1.CEyE
4.2.2.Lavado de instrumental
4.2.3.Preparación y ensamble
4.2.4.Guarda de material estéril
4.2.5.Guarda de material de consumo, ropería y equipo médico rodable
4.2.6.Doblado de ropa limpia

4.3.Dietología (nutrición)
4.4.Enfermería
4.5.Archivo clínico
4.6.Farmacia
4.7.Trabajo social

5. Servicios generales

5.1. Ingeniería Biomédica
5.2.Mantenimiento
5.3.Almacén general
5.4.Baños y vestidores de personal
5.5.Lavandería
5.6. Intendencia
5.7.Transportes
5.8.Comunicaciones eléctricas
5.9.Vigilancia

6. Locales tipo

6.1.Sanitarios públicos
6.2.Sanitarios personal
6.3.Aseo
6.4.Séptico
6.5.Ropa sucia
6.6.Ropería
6.7.Utilerías
6.8.Guarda de medicamentos
6.9.Controles y recepciones
6.10.Oficina jefatura
6.11.Secretaria jefe del servicio
6.12.Trabajo de médicos
6.13.Baño de pacientes

1. Servicios médicos
1.1.Urgencias
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1.1.1.Consultorio de valoración:
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Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Numero de consultorios 1 1 1 2 3
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Aspirador portátil 1 1 1 1 1

S/C Báscula mecánica
con estadímetro Ver cédula CENETEC 1 1 2 2 3

513.130.0302 Báscula pesa bebés Ver cédula CENETEC 1 1 2 2 3

Fonodetector portátil de
latidos fetales. 531.292.0019 Fonodetector de

latidos fetales

Se sugiere solicitar con
cargador y pilas
recargables

1 1 1 1 1

Electrocardiógrafo
multicanal (3 canales 12

derivaciones).
531.329.0032 Electrocardiógrafo

multicanal 1 1 1 2 2

Esfigmomanómetro
mercurial de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro

de pared

Con brazaletes
pediátrico, adulto y

adulto obeso. Se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 1 2 2 3

S/C
Esfigmomanómetro

aneroide de
pedestal

Con brazaletes
pediátrico, adulto y

adulto obeso. Se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 2 3

Estetoscopio de pinard. 531.375.0159 Estetoscopio de
pinard Ver cédula CENETEC 1 1 1 2 3

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC. 1 1 1 2 3

Lámpara de examinación
con fuente de luz de fibra

óptica.
531.562.1457 Sustituye a la lámpara de

chicote 1 1 1 2 3

513.621.2429
Mesa de
exploración

universal mecánica
Ver cédula CENETEC 1 1 1 2 3

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 2 3

S/C Sistema de
inmovilización 1 1 1 2 3

S/C Termómetro
timpánico 1 1 1 2 3

Mobiliario
Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 2 3

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de
cualquier color excepto

rojo o amarillo
1 1 1 2 3

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 2 3

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 2 3

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se solicita
en obra 1 1 1 2 3

Cubeta de acero inoxidable,
12 litros de capacidad 513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 1 1 2 3

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 2 3

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 2 3
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 2 3

513.621.1991 Mesa de trabajo de
180 cm. Con tarja

De acuerdo a las
necesidades. Se puede
elegir otra medida.

1 1 1 2 3

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 1 1 2 3

Recipiente rígido
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1.1.2.Curaciones

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un local por unidad 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Estuche de
disección 1 1 1 1 1

Lámpara de exanimación
con fuente de luz de fibra

óptica.
531.562.1457 Sustituye a la lámpara de

chicote 1 1 1 1 1

513.621.2429
Mesa de
exploración

universal mecánica
1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Porta venoclisis rodable 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 1 1 1

Silla de ruedas plegable
con descansa-pie 513.810.0051 Silla de ruedas 1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco giratorio, sin

respaldo, altura ajustable, 513.108.0268 Banco giratorio sin
respaldo 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de
cualquier color excepto

rojo o amarillo
1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1
513.191.0308 Carro de curaciones 1 1 1 1 1

S/C Carro para ropa
sucia 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se solicita
en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de 513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.621.1405 Mesa alta con
fregadero central 1 1 1 1 1

513.621.1405 Mesa mayo 1 1 1 1 1

S/C
Mueble para guarda

de equipos e
insumos

1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 1 1 1 1

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclisis 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1
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1.1.3.Yesos

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un local por unidad 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

513.621.2429
Mesa de
exploración

universal mecánica
1 1 1 1 1

Porta venoclisis 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 1 1 1

Sierra para cortar yeso. 537.835.0028 Sierra corta yesos
Solicitar con sierras de
diente fino y diente

grueso
1 1 1 1 1

Silla de ruedas plegable
con descansa-pie 513.810.0051 Silla de ruedas 1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco giratorio, sin

respaldo, altura ajustable, 513.108.0268 Banco giratorio sin
respaldo 1 1 1 1 1

S/C Bote para basura
tipo municipal

Para usar con bolsa de
cualquier color excepto

rojo o amarillo
1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1
S/C Carro de curaciones 1 1 1 1 1

S/C Carro para ropa
sucia 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se solicita
en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de 513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

Mesa alta de 180 cm.
Con fregadero central y
trampa para yesos

513.621.2049
Mesa alta con tarja
y trampa para

yesos

Cuando se utilizan
vendas con yeso 1 1 1 1 1

Mesa mayo 513.621.1405 Mesa mayo 1 1 1 1 1

S/C
Mueble para guarda

de equipos e
insumos

1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 1 1 1 1

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1 1

Porta venoclisis rodable 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable 1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclisis 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1
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1.1.4.Sala de choque

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un modulo por unidad a partir de 60 camas 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Cama camilla
radiotransparente.

531.156.014
7

Carro camilla
radiotransparente 1 1 1 1

Carro rojo con equipo
completo para reanimación
con desfibrilador monitor

531.191.039
1

Carro rojo
completo con
desfibrilador
monitor

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Esfigmomanómetro mercurial
de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro

de pared

Con brazaletes
pediátrico, adulto y
adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años de
garantía como mínimo
sobre calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble.

531.375.012
6

Estetoscopio de
cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar.

531.423.006
0

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

1 1 1 1

Lámpara de exanimación
con fuente de luz de fibra

óptica.

531.562.145
7

Sustituye a la lámpara
de chicote 1 1 1 1

Laringoscopio 531.568.005
7

Laringoscopio con
iluminación de fibra
óptica y juego de
hojas curvas y

rectas

Dentro del carro rojo 1 1 1 1

Monitor de signos vitales. 531.619.040
3

Monitor de signos
vitales Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.003
0 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Porta venoclisis
rodable

513.907.005
5

Porta venoclisis
rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 1 1

Reanimador de asistencia
ventilatoria.

531.784.020
4

Reanimador para
asistencia

ventilatoria adulto
Dentro del carro rojo 1 1 1 1

Reanimador de asistencia
ventilatoria.

531.784.020
5

Reanimador para
asistencia
ventilatoria
neonatal

Dentro del carro rojo 1 1 1 1

Reanimador de asistencia
ventilatoria.

531.784.020
6

Reanimador para
asistencia
ventilatoria
pediátrica

Dentro del carro rojo 1 1 1 1

Ventilador de traslado
pediátrico-adulto.

531.941.027
9

Ventilador de
transporte 1 1 1 1

Mobiliario

S/c Bote para basura
tipo municipal 1 1 1 1

S/c Bote para RPBI 1 1 1 1

S/c Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra 1 1 1 1

Cubeta de acero inoxidable,
12 litros de capacidad

513.254.005
4

Cubeta de 12 litros
de acero inoxidable 1 1 1 1

Mesa pasteur, 519.630.180
7 Mesa pasteur 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.030 Porta cubeta 1 1 1 1
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5 rodable

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1

513.783.005
4

Riel porta
venoclisis 1 1 1 1

1.1.5.Observación adultos:
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II / III / IV / V /
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60C 90C 120C 180C
Cubículo aislado (un cubículo a partir de 60 camas) 1 1 1 1

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
S/c Aspirador portátil

Camilla para diferentes
posiciones. 513.173.0011 Camilla de

urgencias 1 1 1 1

S/C Cómodo para
adulto De acero inoxidable 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
mercurial de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro

de pared

Con brazaletes adulto y
adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años de
garantía como mínimo
sobre calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

Humidificador de
intercambio calor -

humedad tipo cascada
531.480.0102 Humidificador 1 1 1 1

Monitor de signos
vitales. 531.619.0403 Monitor de signos

vitales Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC
Puede

también ser
sencillo

1 1 1 1

S/C Orinal De acero inoxidable 1 1 1 1

Porta venoclisis 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 1 1

Mobiliario
S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1
S/C Buró clínico 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de

capacidad
513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 1 1 1

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta
venoclisis 1 1 1 1

Porta venoclisis rodable 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable 1 1 1 1

1.1.6.Observación adultos aislados:
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C
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Cubículo observación adultos (un cubículo cada 20 camas
censables) 1 3 4 6 9

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
S/C Aspirador portátil

Camilla para diferentes
posiciones. 513.173.0011 Camilla de

urgencias 1 3 4 6 9

S/C Cómodo para
adulto De acero inoxidable 1 3 4 6 9

Esfigmomanómetro
mercurial de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro

de pared

Con brazaletes adulto y
adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años de
garantía como mínimo
sobre calibración. Ver
cédula CENETEC

1 3 4 6 9

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 2 3

Estetoscopio de pinard. 531.375.0159 Estetoscopio de
pinard Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC. 1 1 1 1 1

S/C Estuche de
disección

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

1 3 4 6 9

Lámpara de
examinación con fuente
de luz de fibra óptica.

531.562.1457 Sustituye a la lámpara
de chicote 1 1 1 1 1

Monitor de signos
vitales. 531.619.0403 Monitor de signos

vitales Ver cédula CENETEC 1 3 4 6 9

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 2 2
S/C Orinal De acero inoxidable 1 3 4 6 9

Porta venoclisis 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 2 3 4

Silla de ruedas plegable
con descansa-pie 513.810.0051 Silla de ruedas 1 2 3 3 4

Ventilador de traslado
pediátrico-adulto. 531.941.0279 Ventilador de

transporte 1 1 2 2 3

Mobiliario
S/C Buró clínico 1 3 4 6 9

513.191.0407
Carpeta porta

expedientes porta
expedientes

En caso de requerirse 1 3 4 6 9

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de

capacidad
513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 3 4 6 9

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 3 4 6 9

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 3 4 6 9

513.783.0054 Riel porta
venoclisis 1 3 4 6 9

1.1.7.Estación de enfermeras:
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un local por unidad 1 1 1 1 1
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Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
S/C Aspirador portátil 1 1 1 1 1

Carro rojo con equipo
completo para reanimación
con desfibrilador monitor

531.191.0391
Carro rojo completo
con desfibrilador

monitor
Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

529.356.0057 Enfriador/calentador
de agua 1 1 1 1 1

S/C
Esfigmomanómetro

aneroide de
pedestal

Con brazaletes adulto y
adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años de
garantía como mínimo
sobre calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1 1 1

S/C Estuche de
disección 1 1 1 1 1

S/C

Maquina de escribir
o terminal de

computadora con
impresora o su
equivalente
tecnológico

Determinar en el
proyecto médico
arquitectónico

1 1 1 1 1

Unidad radiológica portátil. 531.341.2479 Unidad radiológica
rodable o móvil

Se recomienda que este
en un lugar especifico,
no necesariamente en el
trabajo de enfermeras

1 1 1

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0204

Reanimador para
asistencia

ventilatoria adulto

Debe estar incluido en
el carro rojo completo

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0205

Reanimador para
asistencia

ventilatoria neonatal

Debe estar incluido en
el carro rojo completo

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0206

Reanimador para
asistencia
ventilatoria
pediátrica

Debe estar incluido en
el carro rojo completo

Mobiliario
Banco alto 511.109.0055 Asiento Nom 1

511.232.0022 Cesto para papeles
Para usar con bolsa de
cualquier color excepto

rojo o amarillo
1 1 2 2 2

S/C Bote para RPBI Bolsa roja

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal 1 1 1 1 1

S/C Carro de curaciones 1 1 1 1 1

513.191.0407 Carro porta
expedientes En caso de requerirse 1 1 1 1 1

511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1
Mesa alta de 180 cm.

Fregadero central y cajón 513.621.0555 Mesa alta con tarja Al menos una 1 1 1 1 1

Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1 1

S/C Mostrador escritorio

Puede ser hecho a la
medida dependiendo del

diseño médico
arquitectónico

S/C
Mueble para guarda

de equipos e
insumos

1 1 1 1 1

Refrigerador vertical
1 puerta cristal ,

capacidad 368 dm3
1 1 1 1 1

S/C

Maquina de escribir
o terminal de

computadora con
impresora o su
equivalente
tecnológico

Determinar en el
proyecto médico
arquitectónico

1 1 1 1 1

511.814.0200 Silla giratoria
secretarial 2 2 2 2 2
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1.1.8.Ropería

1.1.9.Guarda de medicamentos

1.1.10.Ropa sucia
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Mobiliario

S/C Carro para ropa
sucia 1 1 1 2 2

1.1.11.Séptico
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Mobiliario

S/C Lava cómodos

Definir las
características de
equipo de acuerdo al
número de espacios

1 1 1 1 1

S/C Anaquel guarda
cómodos 1 1 1 1 1
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1.1.12.Observación pediátrica:
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Cubículos de observación (camas) 1 2 3 4 6
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Camilla para diferentes
posiciones. 513.173.0011 Camilla de

urgencias
Determinar por el
hospital la cantidad

S/C Cuna con barandal Determinar por el
hospital la cantidad

Cuna de calor radiante
con fototerapia opcional. 531.252.0033 Cuna de calor

radiante
Determinar por el
hospital la cantidad

S/C Cómodo para
menores De acero inoxidable

Esfigmomanómetro
mercurial de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro

de pared

Con brazalete
pediátrico, se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 2 3 4 6

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 2 2

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

1 2 3 4 6

Incubadora de traslado. 531.497.0053 Incubadora de
traslado 1 1 1 1 1

Lámpara de examinación
con fuente de luz de fibra

óptica.
531.562.1457 Sustituye a la lámpara

de chicote 1 1 1 1 1

Monitor de signos vitales. 531.619.0403 Monitor de signos
vitales Ver cédula CENETEC 1 2 3 4 6

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 2 2
S/C Orinal De acero inoxidable 1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco giratorio, sin

respaldo, altura ajustable, 513.108.0268 Banco giratorio sin
respaldo

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1

513.182.0101 Carpeta porta
expedientes En caso de requerirse 1 2 3 4 6

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de

capacidad
513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 2 3 4 6

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 2 3 4 6

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel portavenoclisis 1 2 3 4 6

Porta venoclisis rodable 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable 1 2 3 4 6
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Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Cubículo aislado 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Camilla para diferentes
posiciones. 513.173.0011 Camilla de

urgencias

A determinar por el
hospital entre camilla o
cuna y de acuerdo al
modelo de atención del

hospital

1 1 1 1 1

S/C Cuna con barandal

A determinar por el
hospital entre camilla o
cuna y de acuerdo al
modelo de atención del

hospital

1 1 1 1 1

Cuna de calor radiante
con fototerapia opcional. 531.252.0033 Cuna de calor

radiante

A determinar por el
hospital entre camilla o
cuna y de acuerdo al
modelo de atención del

hospital

1 1 1 1 1

S/C Cómodo para
menores De acero inoxidable 1 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
mercurial de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro

de pared

Con brazalete
pediátrico, se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 1 1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

1 1 1 1 1

Monitor de signos
vitales. 531.619.0403 Monitor de signos

vitales Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1
S/C Orinal De acero inoxidable

513.783.0054 Riel porta
venoclisis 1 1 1 1 1

Mobiliario
S/C Buró clínico 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de

capacidad
513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños

En caso de utilizar
camilla

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 1 1 1 1

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta
venoclisis 1 1 1 1 1

Porta venoclisis rodable 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable 1 1 1 1 1
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1.1.13.Hidratación oral:
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un local por unidad 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

513.130.0302 Báscula pesa
bebés Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

S/C Báscula mecánica
con estadímetro Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Cama pediátrica De acuerdo al diseño
531.641.0397 Casco cefálico Uno por paciente

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

portátil

Con brazaletes
pediátrico. Se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 1 1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles.
Depende del número

de espacios

S/C Termómetro
timpánico 1 1 1 1 1

Mobiliario

511.814.0127 Silla fija acojinada
apilable 2 2 2 2 2

S/C Bote para basura
tipo municipal

Para usar con bolsa de
cualquier color excepto

rojo o amarillo

S/C Mesa tipo karam
con colchoneta

Dependiendo del
número de espacios
designados por tipo de

hospital

S/C
Mueble para

guarda de equipos
e insumos

Porta venoclisis rodable 513.907.0055 Porta venoclosis
rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
529.869.0057 Toallero
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1.2.Hospitalización
1.2.1.Adultos

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30
El número de camas por especialidad será de acuerdo a lo establecido en el programa médico

arquitectónico de cada hospital
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones
Equipo

Aspirador. 531.081.0063 Aspirador 1 cada 10 camas
S/C Aspirador eléctrico, intermitente 1 cada 10 camas

S/C Báscula mecánica con
estadímetro 1 cada 10 camas

Bomba de infusión
volumétrica. 531.140.0344 Bomba de infusión volumétrica. 1 cada 20 camas

S/C
Cama clínica múltiples
posiciones con colchón y

barandal
.Según el total de espacios para adultos.

Carro rojo con equipo
completo para reanimación
con desfibrilador monitor

531.191.0391 Carro rojo con desfibrilador y
equipo de reanimación

1 cada estación de enfermeras o uno para la
sección de hombres y uno para la sección de

mujeres. Ver cédula CENETEC

Monitor de signos vitales. 531.619.0403 Monitor de signos vitales Uno cada 2 camas o dependiendo del modelo de
atención. Ver cédula CENETEC

Electrocardiógrafo multicanal
(3 canales 12 derivaciones). 531.329.0032 Electrocardiógrafo Uno por piso o uno para la sección de hombres y

uno para la sección de mujeres.
Esfigmomanómetro aneroide

portátil. 531.116.0369 Se sugiere sea de pedestal, uno cada 4 camas

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de cápsula doble Uno cada 4 camas

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162 Estuche de diagnóstico

hospitalario

1 cada estación de enfermeras o uno para la
sección de hombres y uno para la sección de

mujeres. Ver cédula CENETEC
Lámpara de examinación
con fuente de luz de fibra

óptica.
531.562.1457 Sustituye a la lámpara de chicote

1 cada estación de enfermeras o uno para la
sección de hombres y uno para la sección de

mujeres
Flujómetro de pared

estándar. 531.423.0060 Debe incluir frasco borboteador. Se sugiere utilizar
tomas dobles. Depende del número de espacios

Porta venoclisis 513.907.0055 Porta venoclisis rodable Uno por cada cama
Mobiliario

S/C Bote para basura tipo municipal Bolsa de cualquier color excepto rojo o amarillo.
Una cada 6 camas

S/C Bote para RPBI (bolsa roja) Una cada 6 camas
S/C Buró clínico Uno por cada cama
S/C Carro de curaciones Uno por cada estación de enfermeras
S/C Carro para ropa sucia Dos por cada estación de enfermeras

513.191.0407 Carro porta expedientes
Uno por cada estación de enfermeras. Solo

considerar en caso de no contar con expediente
electrónico.

S/C Cómodos Uno por cada cama.

S/C Charola porta expediente Uno por cada cama. Solo considerar en caso de no
contar con expediente electrónico.

513.352.0105 Escalerilla de dos peldaños Uno por cada cama, en caso de que la cama no
baje lo suficiente

S/C Lámparas de cabecera Uno por cada cama
Lavador desinfector de

cómodos de vapor directo. 531.572.0515 Lava comodos Uno por piso o uno para la sección de hombres y
uno para la sección de mujeres.

S/C Mesa de trabajo con tarja Uno por cada estación de enfermeras
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur Una por cada 6 camas

S/C Mesa puente Uno por cada cama
S/C Orinal Uno por cada cama sección hombres

Anaquel guarda comodos 513.461.0053 Porta comodos Uno por piso o uno para la sección de hombres y
uno para la sección de mujeres.

S/C Portalebrillo con lebrillo Uno por cada estación de enfermeras

S/C Recipiente rígido para
punzocortantes Uno por cada 4 camas

S/C Refrigerador p/medicamentos Uno por cada estación de enfermeras

Silla de ruedas plegable con
descansa-pie 513.810.0051 Silla de ruedas

1 cada estación de enfermeras o uno para la
sección de hombres y uno para la sección de

mujeres
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S/C
Sistema para proporcionar
oxígeno y para realizar

aspiración
Uno por cada cama

529.869.0057 Toallero Uno por lavabo

1.2.2.Adultos aislados
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Cubículo aislado (El número se determinara de acuerdo al modelo
de atención y al número total de camas de cada unidad. Las

cantidades son por un cubículo)
1 1 1 1

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
S/c Aspirador portátil 1 1 1 1

S/c

Cama clínica
múltiples

posiciones con
colchón y
barandal

S/c 1 1 1 1

S/C Cómodo para
adulto De acero inoxidable 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
mercurial de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro

de pared

Con brazaletes adulto y
adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años de
garantía como mínimo
sobre calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

1 1 1 1

Humidificador de
intercambio calor -

humedad tipo cascada
531.480.0102 Humidificador 1 1 1 1

Monitor de signos
vitales. 531.619.0403 Monitor de signos

vitales Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC.
Puede ser sencillo 1 1 1 1

S/C Orinal De acero inoxidable 1 1 1 1

Porta venoclisis 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 1 1

Mobiliario
S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1
S/C Buró clínico 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de

capacidad
513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 1 1 1

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta
venoclisis 1 1 1 1
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1.2.3.Pediátrica
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30

Se determinara en el programa médico arquitectónico, el número total de camas cesables para
pediatría

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones

Equipo
Aspirador. 531.081.0063 Aspirador 1 cada 10 camas

S/C Aspirador eléctrico, intermitente 1 cada 10 camas

S/C Báscula mecánica con
estadímetro 1 cada 10 camas. Ver cédula CENETEC.

513.130.0302 Báscula pesa bebés Una por cada 10 camas. Ver cédula CENETEC
Bomba de infusión
volumétrica. 531.140.0344 Bomba de infusión volumétrica. Una cada 5 camas. Ver cédula CENETEC

Carro rojo con equipo
completo para reanimación
con desfibrilador monitor

531.191.0391 Carro rojo con desfibrilador y
equipo de reanimación

Uno por estación de enfermeras. Ver cédula
CENETEC

Cuna de calor radiante con
fototerapia opcional. 531.252.0033 Cuna de calor radiante 15% del total de camas del servicio. Ver cédula

CENETEC

S/C Cama clínica múltiples posiciones
con colchón y barandal 25% del total de camas del servicio

S/C Cama-cuna pediátrica 60% del total de camas del servicio
Electrocardiógrafo multicanal
(3 canales 12 derivaciones). 531.329.0032 Electrocardiógrafo Uno por servicio

Esfigmomanómetro aneroide
de pared. 531.116.0377 Esfigmomanómetro aneroide de

pared
Con manguito infantil o su equivalente tecnológico.

Ver cédula CENETEC

S/C Esfigmomanómetro aneroide de
pedestal

Con manguito infantil o su equivalente tecnológico.
Ver cédula CENETEC

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de cápsula doble Uno cada dos camas.

S/C Estuche de diagnostico portátil Uno por estación de enfermeras. Ver cédula
CENETEC

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060 Uno por cama. Debe incluir frasco con borboteador

Nebulizador ultrasónico
continúo. 531.641.0207 Nebulizador ultrasónico Uno cada 10 camas. En caso de creer conveniente

un intermitente usar la clave 531.641.0215
Mobiliario

S/C Baño de artesa Uno para área de lactantes y preescolares.

S/C
Bote para basura tipo municipal
(bolsa de cualquier color excepto

rojo o amarillo)
Una cada 6 camas

S/C Bote para RPBI (bolsa roja) Una cada 6 camas
S/C Buró clínico Uno por cada cama
S/C Carro de curaciones Uno por cada estación de enfermeras
S/C Carro para ropa sucia Dos por cada estación de enfermeras

513.191.0407 Carro porta expedientes
Uno por cada estación de enfermeras. Solo

considerar en caso de no contar con expediente
electrónico.

S/C Charola porta expediente Uno por cada cama. Solo considerar en caso de
no contar con expediente electrónico.

S/C Cómodos 85% del total de camas del servicio
513.352.0105 Escalerilla de dos peldaños 25% del total de camas del servicio

Lámpara de examinación
con fuente de luz de fibra

óptica
531.562.1457 Sustituye a la lámpara de chicote Una por estación de enfermeras

Lavador desinfector de
cómodos de vapor directo. 531.572.0515 Lavacomodos Uno por servicio

S/C Mesa de trabajo con tarja Una por estación de enfermeras
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur Una por estación de enfermeras

S/C Mesa puente 25% del total de camas del servicio

S/C Orinal Uno por cama clínica de múltiples posiciones
destinada a varones

Porta venoclisis rodable 513.907.0055 Porta venoclisis rodable 85% del total de camas del servicio
Anaquel guarda comodos 513.461.0053 Porta comodos Uno por servicio

S/C Recipiente rígido para
punzocortantes Uno por estación de enfermeras

S/C Refrigerador p/medicamentos Uno por estación de enfermeras
Silla de ruedas plegable con 513.810.0051 Silla de ruedas Uno por estación de enfermeras
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descansa-pie
529.869.0057 Toallero Uno por lavabo
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1.3.Terapia intensiva
1.3.1.Cubículo de terapia intensiva

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un cubículo por cada 15 camas 6 8 12
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Aspirador portátil de
succión regulable 1 1 1

S/C Bomba de infusión de
doble canal

Equipo en demostración
permanente (comodato).
También puede de ser

de triple canal

12 16 24

S/C Cama de cuidados
intensivos 6 8 12

S/C Camilla de transporte 1 1 2

Carro rojo con equipo
completo para reanimación
con desfibrilador monitor

531.191.0391 Carro rojo completo con
desfibrilador

El desfibrilador se
sugiere con monitor y
marcapaso. Ver cédula

CENETEC

1 1 1

Central de monitoreo para
múltiples camas. 531.632.0554 Central de monitoreo 1 1 1

Electrocardiógrafo multicanal
(3 canales 12 derivaciones). 531.329.0032 Electrocardiógrafo 1 1 1

S/C

Equipos completos para
cauterización

nasogástrica, vesical y
venosa

1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. S/C Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 3 4 6

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162 Estuche de diagnóstico

hospitalario Ver cédula CENETEC 2 2 2

Lámpara de examinación con
fuente de luz de fibra óptica. 531.562.1457 Sustituye a la lámpara

de chicote 3 4 6

Laringoscopio 531.568.0057
Laringoscopio con
iluminación de fibra

óptica

Con juego de hojas
rectas no. 3, 4 y 5 y
curvas no. 3 y 4 y

batería recargable. Lo
debe de incluir el carro

rojo

Marcapaso cardíaco temporal
bipolar. 531.609.0033

Marcapasos externos
transitorio a demanda
con cable catéteres

Solicitar desfibrilador
con marcapasos

S/C Modulo de cabecera
para instalaciones 6 8 12

Monitor de signos vitales. S/C Monitor de signos
vitales Ver cédula CENETEC 6 8 12

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0204

Reanimador para
asistencia ventilatoria

adulto
Incluido en el carro rojo

S/C Refrigerador para
medicamentos 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

12 16 24

S/C Ventilador para adulto 6 8 12
Mobiliario

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 3 4 6
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 3 4 6

S/C Mesa puente 6 8 12

S/C Recipiente rígido para
punzocortantes 3 4 6

1.3.2.Cubículo aislado
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Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Cubículo aislado 1 2 2
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Aspirador portátil de
succión regulable 1 2 2

S/C Bomba de infusión de
doble canal

Equipo en demostración
permanente (comodato) 2 4 4

S/C Cama de cuidados
intensivos 1 2 2

Esfigmomanómetro mercurial
de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro de

pared

Con brazaletes
pediátrico, adulto y
adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años de
garantía como mínimo
sobre calibración. Ver
cédula CENETEC

1 2 2

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 2 2

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162 Estuche de diagnóstico

hospitalario Ver cédula CENETEC 1 2 2

Lámpara de examinación con
fuente de luz de fibra óptica. 531.562.1457 Sustituye a la lámpara

de chicote 1 2 2

Laringoscopio 531.568.0057
Laringoscopio con
iluminación de fibra

óptica

Con juego de hojas
rectas no. 3, 4 y 5 y
curvas no. 3 y 4 y
batería recargable

1 2 2

S/C Modulo de cabecera
para instalaciones 1 2 2

Monitor de signos vitales. 531.619.0403 Monitor de signos
vitales Ver cédula CENETEC 1 2 2

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0204

Reanimador para
asistencia ventilatoria

adulto
1 2 2

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

2 4 4

S/C Ventilador para adulto 1 2 2
Mobiliario

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 2 2
S/C Mesa puente 1 1 1

Mesa pasteur 519.630.1807 Mesa pasteur 1 2 2
513.783.0054 Riel porta venoclosis 1 2 2

S/C Recipiente rígido para
punzocortantes 1 2 2
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1.4.Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

1.4.1.Cubículos de UCIN
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Dependerá del modelo de atención y las necesidades de los servicios
de salud. El número de camas es sugerido. 5 8 12

Nombre cuadro básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C
Aspirador portátil
de succión
regulable

Se sugiere contar con
al menos uno, aun
cuando cuenten con

vacio

1 1 1

Bascula neonatal
analógica

Se sugiere contar con
ella como respaldo 1 1 1

531.110.0183 Bascula neonatal
electrónica

Ver cédula CENETEC.
El número de la clave es
el que aparece en la

cédula

1 1 1

S/C Bascula pesa
pañales

Puede ser digital o
analógica y con
resolución de 0.5

gramos

1 1 1

S/C
Bomba de infusión
volumétrica de alta

precisión

Equipo en demostración
permanente

(comodato).Puede ser
sencilla, doble o triple.
Elegir de acuerdo a sus
necesidades y área

física.

10 16 24

S/C Bomba de jeringa Con resolución de 0.001
ml 10 16 24

Campana de flujo laminar 531.422.0053 Campana de flujo
laminar

En caso de preparara
ahí mismo las
soluciones y los
medicamentos

1 1 1

Cuna de calor radiante con
fototerapia opcional. 531.252.0033 Cuna de calor

radiante

Se sugiere con
plataforma calentada y
sensor de temperatura

2 4 6

Electrocardiógrafo multicanal
con interpretación. 531.168.0069

Electrocardiógrafo
muticanal con
interpretación

1 1 1

S/C
Equipo portátil para

medición de
bilirrubina

1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble ver cédula CENETEC 5 8 12

S/C Gasómetro
Con medición de pH,
Pa02, PaCO2, exceso

de base
1 1 1

Humidificador de intercambio
calor-humedad tipo cascada

electrónico
531.480.0102

Determinar de acuerdo
a necesidades pero se
sugiere uno por cuna o

incubadora

5 8 12

Incubadora para recién
nacido. 531.497.2083

Incubadora de
cuidados
intensivos

Que cuente con control
de humedad relativa 3 4 6

Incubadora de traslado. 531.497.0053 Incubadora de
traslado

Que incluya 2 tanques
de O2 1 1 2

Lámpara de fototerapia. 531.562.0046 Lámpara de
fototerapia

Puede estar incluida en
la cuna de calor

radiante. Determinar
necesidades.

2 3 5

S/C Fototerapia de fibra
óptica

Se sugiere contar con
igual número de
fototerapia de fibra
óptica y lámparas de

2 3 5
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fototerapia.

S/C
Lámpara de brazo
de luz halógena
para examinación

Generalmente va fija en
la pared. 1 1 1

Laringoscopio 531.568.0057
Laringoscopio con
iluminación de fibra

óptica

Con juego de hojas
no.00 1 1 1

Mezclador de
gases (oxígeno y

aire)

Con mangueras y
reguladores de aire y

oxígeno
5 8 12

Monitor de signos vitales. 531.619.0403 Monitor de signos
vitales

Con parámetros
neonatales. 5 8 12

Negatoscopio 513.634.0030 Negatoscopio ver cédula CENETEC

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0205

Reanimador para
asistencia
ventilatoria
neonatal

Se sugiere uno por
incubadora 5 8 12

Refrigerador 1 1 1

S/C Transiluminador
con fibra óptica 1 1 1

Ventilador de alta frecuencia
oscilatoria pediátrico/neonatal 531.941.1012 Ventilador de alta

frecuencia 1 1 1

S/C Ventilador neonatal 5 8 12
Mobiliario

S/C Bote para RPBI
(bolsa roja) 2 3 4

S/C Mesa de trabajo
con tarja 1 1 1

Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 2

S/C Mueble para
guarda 1 1 2

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

2 3 4
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1.5.Consulta externa

1.5.1.Consultorio General
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se
muestran cantidades para un consultorio 1 1 1 1 1

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Estuche de
diagnóstico
hospitalario.

531.295.1162
Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Lámpara de
examinación con
fuente de luz de
fibra óptica

531.56201457 Sustituye a la lámpara de chicote 1 1 1 1 1

513.130.0302 Báscula pesa bebés Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

513.130.0054 Bascula con
estadimetro Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

aneroide

Con brazaletes adulto y adulto
obeso. Se sugiere pedir 5 años
de garantía como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 1 1 1 1

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica 1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1
Mobiliario

Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de cualquier
color excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana Generalmente se solicita en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros
de capacidad

513.254.0054 Cubeta de 12 litros
de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

513.621.1991
Mesa de trabajo de
180 cm. con tarja

izquierda
De acuerdo a las necesidades.
Se puede elegir otra medida. 1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 2 2

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al proyecto
médico arquitectónico. Si se va a
usar expediente electrónico o
expediente clínico normal

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclisis 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1
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1.5.2.Consultorio de ortopedia y traumatología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se
muestran cantidades para un consultorio 1 1 1 1 1

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

Esfigmomanómetro
mercurial de
pedestal.

531.116.0286
Esfigmomanómetro o

su equivalente
tecnológico

Con brazaletes pediátrico, adulto
y adulto obeso. Se sugiere pedir
5 años de garantía como mínimo
sobre calibración. Ver cédula

CENETEC

1 1 1 1 1

Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica 1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1
Plantoscopio. 531.698.0019 Plantoscopio 1 1 1 1 1

S/C Sistema de
somatometría 1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de cualquier
color excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana Generalmente se solicita en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros
de capacidad

513.254.0054 Cubeta de 12 litros
de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 2 2

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al proyecto
médico arquitectónico. Si se va a
usar expediente electrónico o
expediente clínico normal

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclosis 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

S/C
Mesa de trabajo con
doble tarja y trampa

de yeso
1 1 1 1 1

1.5.3.Consultorio de ginecología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / II / III / IV / V /
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30C 60C 90C 120C 180C
El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se

muestran cantidades para un consultorio 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Estuche de
diagnóstico
hospitalario.

531.295.1162
Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Lámpara de
examinación con
fuente de luz de
fibra óptica.

531.562.1457 Sustituye a la lámpara de chicote 1 1 1 1 1

S/C Bascula mecánica
con estadímetro Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

aneroide

Con brazaletes adulto y adulto
obeso. Se sugiere pedir 5 años
de garantía como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 1 1 1 1

Fonodetector portátil
de latidos fetales. 531.292.0019 fonodetector de

latidos fetales
Se sugiere solicitar con cargador

y pilas recargables 1 1 1 1 1

513.621.0357 Mesa de exploración
ginecológica 1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1
Mobiliario

Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de cualquier
color excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana Generalmente se solicita en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros
de capacidad

513.254.0054 Cubeta de 12 litros
de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 2 2

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al proyecto
médico arquitectónico. Si se va a
usar expediente electrónico o
expediente clínico normal

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclosis 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

1.5.4.Consultorio de oftalmología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C
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El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se
muestran cantidades para un consultorio 1 1 1 1 1

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

Lentes para prueba. 537.578.0128 Caja de lentes para
pruebas 1 1 1 1 1

Armazón de lentes
para pruebas. 531.074.0013 Armazón de pruebas 1 1 1 1 1

S/C

Campímetro (o
sustitución
tecnológica

correspondiente)

Equipo para la determinación del
campo visual y escotomas 1 1 1 1 1

Exoftalmómetro de
prismas. 531.389.0062 Exoftalmómetro Facilita la determinación del

grado de proptosis orbitaria. 1 1 1 1 1

Foróptero refractor. 531.425.0068 Foróptero (caja de
pruebas)

Lo incluye la unidad de
oftalmología 1 1 1 1 1

Cartilla de ishihara. 537.175.0083

Juego de cartillas a
distancia o su
equivalente
tecnológico

Lo incluye la unidad de
oftalmología 1 1 1 1 1

S/C
Juego de sondas
exploradoras para
vías lagrimales

Lo incluye la unidad de
oftalmología 1 1 1 1 1

Lámpara de
hendidura. 531.562.1317

Lámpara de
hendidura o
biomicroscopio

Lo incluye la unidad de
oftalmología. Permite la
exploración del ojo en su

conjunto (segmento anterior y
posterior). Utilizar la clave

531.562.1473 en caso de que no
se requiera fotografía

1 1 1 1 1

Lensómetro. 531.576.0073 Lensómetro Mediciones precisas en lentes de
visión simple o en multifocales 1 1 1 1 1

Lupa anaesférica. 531.588.0038 Lupa anaesférica De 20 dioptrías. Para visualizar
la retina 1 1 1 1 1

Oclusor. 531.656.0118 Oclusor

Para realizar pruebas de
agudeza visual, sirve para ocluir
el ojo contra lateral al que

explora.

1 1 1 1 1

S/C Oftalmoscopio
directo

Permite estudiar los medios
transparentes del ojo (córnea,
humor acuoso, cristalino y vítreo)

y el fondo ocular. El
oftalmoscopio directo también es
útil para evaluar las membranas
externas (con la lente de +20
dioptrías), iris y cristalino (con
+10) y vítreo (entre 0 y +10).

1 1 1 1 1

Oftalmoscopio 531.660.0096 Oftalmoscopio
indirecto

Para la exploración del plano
retiniano y sus lesiones

periféricas
1 1 1 1 1

S/C Perímetro 1 1 1 1 1

Prismas. 531.707.0166 Prisma para medir
forias 1 1 1 1 1

Queratómetro
portátil. 531.762.0028 Queratómetro

Equipo para medir la curvatura
de la cornea en su parte central.
Son varias las razones por las
que se precisa conocer la

curvatura de la cornea, pero hoy
en día la más normal es la

adaptación de lentes de contacto

1 1 1 1 1

S/C
Recipiente con tapa
para soluciones
esterilizadoras.

1 1 1 1 1

Retinoscopio lineal. 531.785.0153 Retinoscopio 1 1 1 1 1

Tonómetro. 531.875.0055 Tonómetro Lo incluye la unidad de
oftalmología 1 1 1 1 1
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S/C Unidad de
oftalmología

Sillón electro hidráulico
reclinable. Apoya brazos

abatibles. Cabezal ajustable.
Descansapies. Panel o consola
de control con los siguientes
controles como mínimo tres
fosos portainstrumentos.

Columna tres enchufes para
alimentación eléctrica. Lámpara
de examinación con control de
intensidad. Brazo bajo para
lámpara de hendidura. Brazo

contrabalanceado para foróptero.
Foróptero. Lámpara de

hendidura.tonómetro. Prisma de
contacto corneal. Calibrador.
Proyector de optotipos cos
siguientes optotipos: anillos o
letra e. Letras. Niños o iletrados.
Retícula en cruz. Prueba de haz
o de coincidencia. Prueba de
Daltón o verde-rojo. Prueba
cuantitativa de forias.

Estereopruebas. Pantalla para
optotipos. Con control remoto
inalámbrico programable.

1 1 1 1 1

Mobiliario
Sillón electro
hidráulico para
oftalmología.

531.825.0593 Sillón para
oftalmología

Lo incluye la unidad de
oftalmología 1 1 1 1 1

Banco silla giratoria, 513.108.0300 Taburete o silla para
medico

Puede o no incluirla la unidad de
oftalmología 1 1 1 1 1

1.5.5.Consultorio de otorrinolaringología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C
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El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se
muestran cantidades para un consultorio 1 1 1 1 1

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

S/C Aplicador de
Lambury 1 1 1 1 1

S/C Bascula mecánica
con estadimetro ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

aneroide

Con brazaletes pediátrico, adulto
y adulto obeso. Se sugiere pedir
5 años de garantía como mínimo
sobre calibración. Ver cédula

CENETEC

1 1 1 1 1

Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Lámpara de
examinación con
fuente de luz de
fibra óptica.

531.562.1457 Sustituye a la lámpara de chicote 1 1 1 1 1

Lámpara frontal. 531.562.0038 Lámpara frontal, luz
fría 1 1 1 1 1

S/C Mechero de alcohol 1 1 1 1 1

S/C

Microscopio de
pedestal o de pared
con oculares 12.5x
rectos u oblicua y
objetivo con

distancia< focal de
200 mm

1 1 1 1 1

Unidad
otorrinolaringológica 531.670.0060

Unidad O.R.L. (sillón
de exploración y

unidad de aspiración
y aspersión)

Motor para aspiración y
aspersión equipada con

nebulizador y frasco para lavado
de oídos

1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

S/C Otoscopio con lente
2x 1 1 1 1 1

S/C Rinoscopio infantil 1 1 1 1 1
S/C Rinoscopio adulto 1 1 1 1 1
S/C Riñón metálico 1 1 1 1 1
S/C Transiluminador 1 1 1 1 1

Mobiliario

Banco silla giratoria, 513.108.0300 Taburete o silla para
medico

Puede o no incluirla la unidad de
oftalmología 1 1 1 1 1

Sillón para
otorrinolaringología. 531.825.0619 Sillón para

otorrinolaringología Lo incluye la unidad de O.R.L. 1 1 1 1 1

1.5.6.Consultorio de pediatría
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se 1 1 1 1 1
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muestran cantidades para un consultorio
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Estuche de
diagnostico de pared ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Bascula mecánica
con estadimetro ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

513.130.0302 Báscula pesa bebés ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1
Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

aneroide
Con brazaletes pediátricos y

escolares. Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Lámpara de
examinación con
fuente de luz de
fibra óptica.

531.562.1457 Sustituye a la lámpara de chicote 1 1 1 1 1

S/C Refrigerador de 4.5
pies cúbicos

En caso de que se cuente con
servicio de vacunación dentro de

esta área
1 1 1 1 1

Mesa de exploración
pediatrica 1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1
Mobiliario

Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de cualquier
color excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana Generalmente se solicita en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros
de capacidad

513.254.0054 Cubeta de 12 litros
de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

513.621.1991
Mesa de trabajo de
180 cm. con tarja

izquierda

De acuerdo a las necesidades.
Se puede elegir otra medida. 1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 2 2

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al proyecto
médico arquitectónico. Si se va a
usar expediente electrónico o
expediente clínico normal

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclosis 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

1.5.7.Consultorio de dermatología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se
muestran cantidades para un consultorio 1 1 1 1 1
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Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

S/C Equipo de
fulguración 1 1 1 1 1

S/C Lámpara con lupa de
tres dioptrías 1 1 1 1 1

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica 1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de cualquier
color excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana Generalmente se solicita en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros
de capacidad

513.254.0054 Cubeta de 12 litros
de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

513.621.1991
Mesa de trabajo de
180 cm. con tarja

izquierda

De acuerdo a las necesidades.
Se puede elegir otra medida. 1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 2 2

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al proyecto
médico arquitectónico. Si se va a
usar expediente electrónico o
expediente clínico normal

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclosis 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

1.5.8.Consultorio dental
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se
muestran cantidades para un consultorio 1 1 1 1 1

Nombre cuadro Clave Nombre Observaciones Equipos por área
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básico
Equipo

Estomatológica
portátil, unidad. 531.291.0424 Unidad dental 1 1 1 1 1

Sillón
electromecánico

para estomatología.
531.825.0601 Sillón dental 1 1 1 1 1

S/C Caja para revelar
placas 1 1 1 1 1

Esterilizador de
vapor autogenerado

para dental y
maxilofacial.

531.385.1080 Esterilizador dental 1 1 1 1 1

Amalgamador y
dosificador

estomatológico.
531.032.0055 Amalgamador dental

y dosificador 1 1 1 1 1

S/C Cavitron 1 1 1 1 1
Lámpara de
fotocurado de

resinas y cementos
fotopolimerizables.

531.562.0020

Lámpara de
fotocurado de

resinas y cementos
fotopolimerizables

1 1 1 1 1

S/C Limpiador láser
dental 1 1 1 1 1

Unidad radiológica
dental. 531.341.2305 Unidad dental

radiológica 1 1 1 1 1

S/C
Pieza de mano de
alta velocidad
esterilizable

Son fresar y hay de muchos tipos 1 1 1 1 1

S/C
Pieza de mano de
baja velocidad
esterilizable

Son fresas de punta de carburo
de claves 060.431.0318

060.431.0334
060.431.0342

1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de cualquier
color excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

513.621.1991
Mesa de trabajo de
180 cm. con tarja

izquierda

De acuerdo a las necesidades.
Se puede elegir otra medida. 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 2 2

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al proyecto
médico arquitectónico. Si se va a
usar expediente electrónico o
expediente clínico normal

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclosis 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1
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1.6.Medicina preventiva

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número y tipo de consultorios dependerá del modelo de atención. Se
muestran cantidades para un consultorio 1 1 1 1 1

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

513.130.0302 Báscula pesa bebés Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

513.130.0054 Bascula con
estadimetro Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

aneroide

Con brazaletes pediátrico, adulto
y adulto obeso. Se sugiere pedir
5 años de garantía como mínimo
sobre calibración. Ver cédula

CENETEC

1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de cualquier
color excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana Generalmente se solicita en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros
de capacidad

513.254.0054 Cubeta de 12 litros
de acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica 1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 2 2

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al proyecto
médico arquitectónico. Si se va a
usar expediente electrónico o
expediente clínico normal

1 1 1 1 1

529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1
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2. Auxiliares del diagnóstico

2.1.Laboratorio de clínico

2.1.1.Toma de muestras sanguíneas
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número de cubículos dependerá del modelo de atención
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Lámpara de
examinación con

fuente de luz de fibra
óptica

531.562.1457 Sustituye a la lámpara
de chicote 1 2 3 4 5

533.787.0066 Refrigerador
Puede ser uno por

cubículo o compartido
según las necesidades

1 2 3 4 5

Mobiliario
Silla giratoria
secretarial 511.814.0291 Asiento giratorio 1 2 3 4 5

Banco alto 511.109.0055 Asiento Uno por sección 1 2 3 4 5
S/C Asiento individual 1 2 3 4 5

S/C Bote para basura
tipo municipal

Bolsa de cualquier color
excepto rojo o amarillo 1 2 3 4 5

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 2 3 4 5
S/C Carros cajoneras 1 2 3 4 5

Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y

cajón
513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 2 3 4 5

S/C Mesa baja con
cubierta lisa 1 2 3 4 5

Silla cama para toma
de muestras 515.825.0109

Mueble de diseño
opcional para la
obtención de
muestras del
paciente

1 2 3 4 5

S/C
Mueble para

guarda de equipo e
insumos

1 2 3 4 5

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 2 3 4 5

S/C Repisa abatible con
cojín silla cama 1 2 3 4 5

2.1.2.Toma de muestras ginecológicas
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II / III / IV / V /
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60C 90C 120C 180C
El número de cubículos dependerá del modelo de atención

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Mobiliario
Silla giratoria
secretarial 511.814.0291 Asiento giratorio 1 1 1 1 1

S/C Bote para basura
tipo municipal

Bolsa de cualquier color
excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1

513.621.2429
Mesa de
exploración

universal mecánica

Con pierneras y
taloneras 1 1 1 1 1

S/C
Mueble para

guarda de equipo e
insumos

1 1 1 1 1

Equipo
Lámpara de

examinación con
fuente de luz de fibra

óptica

531.562.1457 Sustituye a la lámpara
de chicote 1 1 1 1 1

2.1.3.Sanitario anexo a toma de muestras ginecológicas
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Deberá ser uno por cada cubículo para toma de muestras
ginecológicas

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Mobiliario

S/C Bote para basura
tipo municipal

Bolsa de cualquier color
excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

Excusado con
fluxometro y válvula

divergente
Obra Excusado 1 1 1 1 1

Jabonera eléctrica. 513.546.0029 Jabonera 1 1 1 1 1
S/C Lavabo 1 1 1 1 1
S/C Perchero para ropa 1 1 1 1 1

529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

2.1.4.Área de Hematología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C
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El número de cubículos dependerá del modelo de atención
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Agitador eléctrico
para pipetas tipo

Thomas
533.020.0022 Agitador para

pipeta

Para las diferentes
áreas del laboratorio se
puede considerar

equipos automatizados,
dependiendo de las
necesidades de cada
hospital. Algunos
equipos pueden ser

adquiridos en contratos
de demostración
permanente.

1 1 1 1 1

533.119.0537 Baño maría con
termómetro 1 1 1 1 1

S/C Cámara de
Newbauer 1 1 1 1 1

Centrífuga de mesa
para tubos capilares 533.224.1628 Centrifuga p/24

tubos 1 1 1 1 1

Centrífuga de mesa
para tubos capilares 533.224.1628 Centrifuga p/48

tubos 1 1 1 1 1

Centrifuga de piso
con sistema de
refrigeración

533.224.0737 Centrifuga
refrigerada 1 1 1 1 1

Contador de 2 teclas 533.266.0223 Contador de dos
teclas 1 1 1 1 1

Contador electrónico
de 8 teclas 533.266.0231 Contador de ocho

teclas 1 1 1 1 1

Cronómetro digital. 531.048.0214 Cronómetro 1 1 1 1 1

Espectrofotómetro de
rango visible y
ultravioleta

533.361.0045 Espectrofotómetro

Valorar si es necesario
para alguna prueba en
especifico, porque estos
parámetros salen con

los equipos
automatizados

1 1 1 1 1

Esterilizador de vapor
autogenerado. 531.385.1056 Esterilizador de

calor húmedo 1 1 1 1 1

S/C Horno de secado 1 1 1 1 1
Lector de hematocrito
en tubos capilares 533.224.0638 Lector para

hematocrito 1 1 1 1 1

S/C Microcentrífuga 1 1 1 1 1
Microscopio para
trabajo de rutina en

campo claro
533.622.0925

Microscopio
binocular de campo

claro
1 1 1 1 1

S/C
Pipeta automática
de diferentes
lambdas

1 1 1 1 1

S/C Potenciómetro 1 1 1 1 1
Refrigerador para
laboratorio de uso
rutinario 14 pies

cúbicos

533.787.0181 Refrigerador
p/laboratorio 1 1 1 1 1

Reloj marcador de
intervalos hasta de

120 min.
533.796.0172 Reloj de intervalos 1 1 1 1 1

Accesorios

S/C
Gradillas para
sedimentación
globular

1 1 1 1 1

S/C
Gradillas para

tubos de 13 x 100
mm

1 1 1 1 1

S/C Mechero para gas 1 1 1 1 1

S/C Tela de alambre
con asbesto 1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco alto 511.109.0055 Asiento Uno por sección 1 1 1 1 1
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Silla giratoria 511.814.0291 Asiento alto tipo
cajero Uno por sección 1 1 1 1 1

S/C Carros cajoneras 1 1 1 1 1
Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y

cajón
513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 1 1 1 1

S/C Mesa baja con
cubierta lisa 1 1 1 1 1

S/c
Mueble para

guarda de equipo e
insumos

1 1 1 1 1

2.1.5.Área de química sanguínea e inmunología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número de cubículos dependerá del modelo de atención
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Agitador rotatorio 1 1 1 1 1

533.119.0537 Baño maría con
termómetro 1 1 1 1 1

S/C Centrífuga 1 1 1 1 1
Cronómetro digital. 531.048.0214 Cronómetro 1 1 1 1 1

Espectrofotómetro de
rango visible y
ultravioleta

533.361.0045 Espectrofotómetro

Valorar si es necesario
para alguna prueba en
especifico, porque estos
parámetros salen con

los equipos
automatizados

1 1 1 1 1

Microscopio para
trabajo de rutina en

campo claro
533.622.0925

Microscopio
binocular de campo

claro
1 1 1 1 1

S/C Parrilla eléctrica 1 1 1 1 1

Analizador de gases
y pH en sangre de
mediano rendimiento

533.036.0743

Para determinación
de electrolitos y
gasometría

sustitución opcional
equipo

automatizado

1 1 1 1 1

S/C

Para pruebas de
coagulación

sustitución opcional
equipo

automatizado

1 1 1 1 1

S/C

Para pruebas
inmunológicas
(embarazo)

sustitución opcional
equipo

automatizado

1 1 1 1 1

Analizador de
bioquímica clínica,
mediano rendimiento.

531.048.0248

Para química
sanguínea

sustitución opcional
equipo

automatizado.

1 1 1 1 1

Equipo automatizado
para uroanálisis 533.342.1393

Para uroanálisis
sustitución opcional

equipo
automatizado,

incluye el sistema
fotométrico de tiras

reactivas.

1 1 1 1 1

Reloj marcador de
intervalos hasta de

120 min.
533.796.0172 Reloj de intervalos 1 1 1 1 1

Accesorios
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Gradilla para 40
tubos hasta 20 mm. 533.461.0242 Gradillas para

tubos 1 1 1 1 1

S/C Mechero para gas 1 1 1 1 1
Pinza de tubo,

estándar, sin estribo
de protección de 190

a 200 mm. De
longitud.

537.702.5340
Pinza para

comprimir tubo de
hule

1 1 1 1 1

S/C Tela de alambre
con asbesto 1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco alto 511.109.0055 Asiento Uno por sección 1 1 1 1 1

Silla giratoria 511.814.0291 Asiento alto tipo
cajero Uno por sección 1 1 1 1 1

S/C Carros cajoneras 1 1 1 1 1
Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y

cajón
513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 1 1 1 1

S/C Mesa baja con
cubierta lisa 1 1 1 1 1

S/C
Mueble para

guarda de equipo e
insumos

1 1 1 1 1

2.1.6.Área de bacteriología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número de cubículos dependerá del modelo de atención
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Centrífuga 1 1 1 1

S/C Campana
bacteriológica 1 1 1 1

Estufa bacteriológica
de 75 cm. con doble

puerta
533.391.0106 Estufa

bacteriológica 1 1 1 1

S/C

Microscopio
binocular de campo

claro y
condensador para
campo oscuro

1 1 1 1

Reloj marcador de
intervalos hasta de

120 min.
533.796.0172 Reloj de intervalos 1 1 1 1

Accesorios
S/C Asas calibradas de

1/100,1/500,1/1000 1 1 1 1

S/C Asas no calibradas 1 1 1 1
S/C Mechero para gas 1 1 1 1

S/C Telas de alambre
con asbesto 1 1 1 1

Mobiliario
Banco alto 511.109.0055 Asiento Uno por sección 1 1 1 1 1

Silla giratoria 511.814.0291 Asiento alto tipo
cajero Uno por sección 1 1 1 1 1

S/C Carros cajoneras 1 1 1 1 1
Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y

cajón
513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 1 1 1 1

S/C Mesa baja con
cubierta lisa 1 1 1 1 1

S/C
Mueble para

guarda de equipo e
insumos

1 1 1 1 1
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2.1.7.Área de parasitología
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número de cubículos dependerá del modelo de atención
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Centrífuga 1

S/C Extractor de aire o
campana 1

S/C Microscopio de
contraste de fase 1

Mobiliario
Banco alto 511.109.0055 Asiento Uno por sección 1 1 1 1 1

Silla giratoria 511.814.0291 Asiento alto tipo
cajero Uno por sección 1 1 1 1 1

S/C Carros cajoneras 1 1 1 1 1
Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y

cajón
513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 1 1 1 1

S/C Mesa baja con
cubierta lisa 1 1 1 1 1

S/C
Mueble para

guarda de equipo e
insumos

1 1 1 1 1

2.1.8.Área de lavado y esterilización
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

El número de cubículos dependerá del modelo de atención
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Escurridor para
tubos y matraces 1 1 1 1 1

Esterilizador de vapor
autogenerado. 531.385.1056 Esterilizador de

calor húmedo 1 1 1 1 1

S/C Horno de secado 1 1 1 1 1
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533.787.0066 Refrigerador 1 1 1 1 1
Mobiliario

Banco alto 511.109.0055 Asiento Uno por sección 1 1 1 1 1

Silla giratoria 511.814.0291 Asiento alto tipo
cajero Uno por sección 1 1 1 1 1

S/C Carros cajoneras 1 1 1 1 1
Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y

cajón
513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 1 1 1 1

S/C Mesa baja con
cubierta lisa 1 1 1 1 1

S/C
Mueble para

guarda de equipo e
insumos

1 1 1 1 1
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2.2.Radiodiagnóstico e imagen

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Tomógrafo 1 1

Unidad radiológica y
fluoroscópica con
telemando.

531.341.0481
Unidad radiográfica /
fluoroscópica digital
con telemando

1 1 1 1

Unidad radiográfica de
500 mA cubierta
desplazable.

531.341.0499 Unidad radiográfica
de 500 mA 1 1 1 1 1

Tomógrafo helicoidal Analizar el número
de cortes 1

Carro rojo con equipo
completo para
reanimación con

desfibrilador monitor-

531.191.0391 Carro rojo con monitor
desfibrilador

Par la sala donde se
encuentre el
tomógrafo

1

Inyector de medios de
contraste s/c Para usar con el

tomógrafo 1

Chasis para película
radiográfica. 531.198.0014 Chasis p/placa de

rayos x, 10" x 12"
Cuando los equipos
no sean digitales

Chasis para película
radiográfica. 531.198.0014 Chasis p/placa de

rayos x, 11" x 14"
Cuando los equipos
no sean digitales

Chasis para película
radiográfica. 531.198.0014 Chasis p/placa de

rayos x, 14" x 17"
Cuando los equipos
no sean digitales

Chasis para película
radiográfica. 531.198.0014 Chasis p/placa de

rayos x, 8" x 10"
Cuando los equipos
no sean digitales

Osteodensitómetro. 531.341.2446 Densitómetro
calcáneo

De acuerdo al
modelo de atención 1 1

Guantes de plomo. 531.455.0053 Guantes emplomados 1 1 1 1 1
Impresora térmica directa
en seco blanco y negro. 531.493.0081 Impresora en seco de

película radiográfica
De acuerdo al tipo de

equipos
Mandil emplomado. 531.601.0056 Mandil emplomado 1 2 2 3 3
Marcador eléctrico de
placas radiográficas. 531.608.0166 Marcador de placas

Mastografía digital de
campo completo, unidad

radiológica para
531.341.2487 Mastógrafo 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio
Ver cédula

CENETEC, en caso
de placas

S/C Negatoscopio
p/mastografía

En caso de optar por
mastógrafo analógico 1 1

S/C

PC con expediente
electrónico con

manejo de imágenes
radiológicas (**solo
para unidades con
telemedicina)

1 1 1 1 1

Revelador automático
para radiografías. 531.709.0024 Revelador automático

Dependiendo del tipo
de equipos (en caso
de ser analógicos)

S/C Revelador automático
p/mastografía

En caso de optar por
mastógrafo analógico

S/C

Scanner de película
radiográfica (**solo
para unidades con
telemedicina)

Unidad para
ultrasonografía Doppler
color avanzado, con

transductores y software
para estudios
cardiológicos y

531.924.0031 Ultrasonido Doppler 1 1 1
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ginecológicos
Blindaje para gónadas. 531.113.0032 Protector de gónadas 1 1 1 1 1
Porta delantales y

guantes 513.731.0107 Porta mandiles 1 2 2 2 2
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2.3.Anatomía patológica

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Video microscopio
(microscopio con circuito
cerrado de televisión).

531.626.0107 Microscopio binocular 1 1 1

Micrótomo para cortes
en parafinas (criostato) 533.631.0106 Micrótomo 1 1 1

S/C Micrótomo por
congelación 1 1 1

S/C Sistema de inclusión
en parafina

Puede estar incluido en
el procesador

automático de tejidos
1 1 1

S/C Baño de flotación 1 1 1
Procesador de tejidos
con unidad de inclusión
y baño de parafina

533.746.0108 Procesador automático
de tejidos 1 1 1

S/C Contador de células 1 1 1
Lámpara quirúrgica
sencilla de operación

manual.
531.562.1465 Lámpara de cirugía de

1 satélite 1 1 1

Mesa para autopsias 531.616.0463 Mesa para autopsias 1 1 1
Balanza para órganos
de autopsia de 0 5 kg. 533.107.0101 Balanza para órganos

de autopsia 1 1 1

Lámpara de
examinación con fuente
de luz de fibra óptica

531.562.1457 Sustituye a la lámpara
de chicote 1 1 1

S/C Congelador de
órganos 1 1 1

Refrigerador para
cadáveres de 2 gavetas 531.773.0223 Gaveta refrigerante

p/cadáveres 1 1 2 2 3

Esterilizador de vapor
autogenerado. 531.385.1056 Esterilizador de calor

húmedo 1 1 1

S/C Horno de secado 1 1 1
Congelador de

temperatura ultra baja 533.255.0101 Ultra congelador 1 1 1

Refrigerador para
reactivos y productos

biológicos
531.773.0322 Refrigerador

p/reactivos 1 1 1
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2.4.Electrodiagnóstico

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Electrocardiógrafo
multicanal con
interpretación.

531.168.0069
Electrocardiógrafo
muticanal con
interpretación

1

Oxímetro de pulso. 531.667.0081 Oximetro 1
Electromiógrafo con
accesorios para

potenciales evocados
1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1
Espirómetro

computarizado con
neumotocógrafo.

531.361.0171 Espirómetro 1

Mobiliario

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica 2

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 2

513.580.0406 Lavabo Pasteur 1
515.957.0232 Vitrina contramuro 2

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra 1

Banco giratorio, sin
respaldo 513.108.0268 Banco giratorio sin

respaldo 2
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3. Auxiliares del tratamiento
3.1.Tocología
3.1.1.Consultorio de valoración

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un consultorio por cada 4 camas de labor de parto, en rangos menores
un consultorio por unidad. 1 1 1 1 2

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

S/C Báscula mecánica
con estadímetro Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 2

Cardiotocógrafo 531.292.0258 Cardiotocógrafo
simple 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide de pared 531.116.0377 Esfigmomanómetro

aneroide de pared

Con brazaletes adulto y adulto
obeso. Se sugiere pedir 5
años de garantía como

mínimo sobre calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1 1 2

Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 2

Estetoscopio de
pinard. 531.375.0159 Estetoscopio de

pinard Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 2

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario.

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 2

Fonodetector portátil
de latidos fetales. 531.292.0019 Fonodetector de

latidos fetales
Se sugiere solicitar con

cargador y pilas recargables 1 1 1 1 1

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 2

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 2
Mobiliario

Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 2

513.138.0056 Bote sanitario con
pedal

Para usar con bolsa de
cualquier color excepto rojo o

amarillo
1 1 1 1 2

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 2

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 2

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se solicita en
obra 1 1 1 1 2

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de

capacidad
513.254.0054 Cubeta de 12 litros de

acero inoxidable 1 1 1 1 2

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 2

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 2
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 2

Mesa de trabajo con
tarja

De acuerdo a las necesidades.
Se puede elegir otra medida. 1 1 1 1 2

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 2

S/C Recipiente rígido para
punzocortantes 1 1 1 1 2

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 4 6

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al proyecto
médico arquitectónico. Si se

va a usar expediente
electrónico o expediente

clínico normal

1 1 1 1 2

513.783.0054 Riel porta venoclosis 1 1 1 1 2
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 2
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3.1.2.Labor
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

La sala de labor se comparte para tococirugía y tocología. Dos
camas de labor por sala de expulsión. 2 2 4 4 6

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

EQUIPO

S/C Aspirador de toma Ver cédula
CENETEC 2 2 4 4 6

S/C
Camilla de

procedimientos
generales

Ver cédula
CENETEC 2 2 4 4 6

S/C Cardiotocógrafo
gemelar 0 0 1 1 1

Cardiotocógrafo 531.292.0258 Cardiotocógrafo
simple 1 1 1 1 1

S/C Bomba de infusión
volumétrica

Puede ser adquirida
en comodato 1 1 1 1 1

S/C Esfigmomanómetro
aneroide de pedestal

Con brazaletes adulto
y adulto obeso. Se
sugiere pedir 5 años
de garantía como
mínimo sobre
calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1 1 2

Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de

cápsula doble
Ver cédula
CENETEC 1 1 1 1 1

Estetoscopio de
pinard. 531.375.0159 Estetoscopio de

pinard ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Estuche de
diagnóstico
hospitalario.

531.295.1162
Estuche de
diagnóstico
hospitalario

Ver cédula
CENETEC 1 1 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se

sugiere utilizar tomas
dobles

2 2 4 4 6

531.667.0081 Oxímetro de pulso
de mesa básico 0 1 1 1 1

MOBILIARIO

513.182.0101 Carpeta porta
expedientes 2 2 4 4 6

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra 2 2 4 4 6

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de

capacidad
513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable Con bolsa amarilla 2 2 4 4 6

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 2 2 4 4 6

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 2 2 4 4 6

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclisis 2 2 4 4 6

3.1.3.Trabajo de enfermeras (Labor de parto)
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / II / III / IV / V /
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30C 60C 90C 120C 180C
La sala de labor se comparte para tococirugía y tocología. Dos

camas de labor por sala de expulsión. 4 4 8 8 12

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

Fonodetector portátil
de latidos fetales. 531.292.0019 fonodetector de

latidos fetales
Se sugiere solicitar
con cargador y pilas

recargables
1 1 1 1 1

Lámpara de
examinación con

fuente de luz de fibra
óptica

531.562.1457 Sustituye a la
lámpara de chicote 1 1 1 1 1

Mobiliario
Silla giratoria

secretarial tapizada en
tela con pistón
neumático

511.814.0291 Asiento giratorio 2 2 2 2 2

S/C Bote para basura
tipo municipal

Bolsa de cualquier
color excepto rojo o

amarillo
1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI
(bolsa roja) 1 1 1 1 1

515.957.0232 Vitrina90 cm.
contramuro

Se colocaran arriba
de la mesa alta 2 2 2 2 2

Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y

cajón
513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 1 1 1 1

Mesa de mayo, 513.621.1843 Mesa mayo 1 1 1 1 1
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1 1

S/C Mostrador escritorio 1 1 1 1 1

S/C Mueble para guarda
de equipo e insumos 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

513.191.0308 Carro de curaciones 1 1 1 1 1
Porta lebrillo 513.731.0339 Porta lebrillo doble 1 1 1 1 1

S/C Lebrillo de acero
inoxidable 2 2 2 2 2

511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

S/C

Maquina de escribir
o terminal de

computadora con
impresora o su
equivalente
tecnológico

Determinar en el
proyecto médico
arquitectónico

1 1 1 1 1

529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

3.1.4.Sala de expulsión
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C
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Una sala de expulsión por cada 60 camas censables, en rangos
menores una sala de expulsión por cada unidad 1 1 2 2 3

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

EQUIPO

S/C

Aspirador portátil
de succión
continua uso
neonatal

1 1 2 2 3

Aspirador portátil para
succión continua 531.081.0014 1 1 2 2 3

Báscula electrónica 513.110.0183 Báscula electrónica
neonatal ver cédula CENETEC 1 1 2 2 3

Estetoscopio de cápsula
doble 513.375.0126

Estetoscopio
cápsula doble
pediátrico

1 1 2 2 3

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162

Estuche de
diagnóstico
hospitalario. ver cédula CENETEC

1 1 2 2 3

Lámpara quirúrgica
sencilla de operación
manual.

531.562.1465 1 1 2 2 3

Lámpara quirúrgica
portátil para emergencia 531.562.0905

Lámpara quirúrgica
portátil para
emergencia 1 1 1 1 1

S/C
Sistema de
anestesia
elemental

ver cédula CENETEC 1 1 2 2 3

Mesa quirúrgica para
obstetricia 513.616.0158 1 1 2 2 3

Porta venoclisis
rodable 513.907.0055 Porta venoclisis

rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor
estabilidad

1 1 2 2 3

Reanimador de
asistencia ventilatoria. 531.784.0205

Reanimador para
asistencia
ventilatoria
neonatal

Con balón, válvula y
mascarilla 1 1 2 2 3

S/C Reloj de pared
eléctrico y de pilas 1 1 2 2 3

MOBILIARIO
Banco giratorio, altura
ajustable, con sistema
adecuado para fijar y
mantener la altura.

513.108.0102 Banco giratorio 1 1 2 2 3

S/C Bote para RPBI
(bolsa amarilla) 1 1 2 2 3

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 2 2 3

S/C Mesa de atención
al recién nacido 1 1 2 2 3

Mesa de mayo, 513.621.1843 Mesa mayo 1 1 2 2 3
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 2 2 3

S/C

Recipiente cerrado
para desinfección
de instrumental
usado

1 1 2 2 3

S/C
Recipiente rígido
para
punzocortantes

1 1 2 2 3
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3.2.Tococirugía
3.2.1.Sala de operaciones tococirugía

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180
C

Una sala por unidad. Aumentar de acuerdo al modelo de atención. 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C

Aspirador portátil
de succión
continua uso
neonatal

1 1 1 1 1

S/C
Aspirador rodable
para toma de
vacío

2 2 2 2 2

Báscula electrónica 513.110.0183 Báscula pesa
bebés ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Cuna de calor radiante
con fototerapia opcional. S/C

Cuna de calor
radiante para
cuidados
transitorios

ver cédula CENETEC. Se
sugiere adquirir sin

fototerapia
1 1 1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio

cápsula doble ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

S/C Lámpara
quirúrgica doble. 1 1 1 1 1

Lámpara quirúrgica
portátil para emergencia 531.562.0905

Lámpara
quirúrgica portátil
para emergencia

1 1 1 1 1

Laringoscopio 531.568.0057

Laringoscopio
con hojas rectas
00, 0, 3,4 y 5 y
con hojas curvas

3 y 4 con
iluminación de
fibra óptica

Batería recargable 1 1 1 1 1

S/C
Sistema de
anestesia
elemental

ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Mesa quirúrgica para
obstetricia 531.616.5108 . 1 1 1 1 1

Monitor de signos vitales. 531.619.0403 Monitor de signos
vitales

Ya incluido en la unidad
de anestesia 1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC,
puede ser sencillo o doble 1 1 1 1 1

Porta venoclisis
rodable 513.907.0055 Porta venoclisis

rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 1 1 1

Reanimador de
asistencia ventilatoria. 531.784.0205

Reanimador para
asistencia
ventilatoria
neonatal

Con balón, válvula y
mascarilla 1 1 1 1 1

Sistema de infusión
rápido 531.940.0401 0 0 1 1 1

S/C

Reloj con
segundero para

sala de
operaciones

1 1 1 1 1

Unidad de electrocirugía
de uso general 531.328.0181

Unidad de
electrocirugía
general

ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Mobiliario 1 1 1 1 1

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1 1

S/C Portalebrillo
doble 1 1 1 1 1
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Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 1 1 1 1

513.616.0977
Mesa

transportadora de
material

1 1 1 1 1

513.621.1355 Mesa riñón 1 1 1 1 1
Mesa de mayo 513.621.1843 Mesa mayo 1 1 1 1 1

S/C Lebrillo de acero
inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de 513.254.0054

Cubeta de 12
litros de acero
inoxidable

Bolsa amarilla 1 1 1 1 1

513.191.0803 Carro camilla tipo
transfer lateral 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1 1 1
S/C Bote para RPBI Bolsa amarilla 1 1 1 1 1

Banco giratorio, altura
ajustable, con sistema
adecuado para fijar y
mantener la altura.

513.108.0102 Banco giratorio 2 2 2 2 2

3.2.2.Recuperación pos-quirúrgica

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180
C

Una sala por unidad. Aumentar de acuerdo al modelo de atención. 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C
Camilla de

procedimientos
generales

Ver cédula CENETEC 2 2 2 2 2

S/C

Carro rojo o de
reanimación
cardiopulmonar
de plástico con
desfibrilador /
monitor
bifásico con
opción de
marcapasos

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se sugiere
utilizar tomas dobles

2 2 2 2 2

. S/C Esfigmomanómet
ro de pedestal

Con brazaletes adulto y
adulto obeso. Se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 1 1 1 1

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio

cápsula doble ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

S/C Monitor de signos
vitales básico ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

S/C
Ventilador de
traslado

adulto/neonatal
1 1 1 1 1

Porta venoclisis
rodable 513.907.0055 Porta venoclisis

rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
2 2 2 2 2

Mobiliario

S/C Bote para RPBI
(bolsa roja) 1 1 1 1 1

S/C Bote para basura
tipo municipal

Bolsa de cualquier color
excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1
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S/C Cortina plegable
antibacteriana

Dependiendo de la
ubicación de las camillas
determinar el número de

cortinas

2 2 2 2 2

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de 513.254.0054

Cubeta de 12
litros de acero
inoxidable

2 2 2 2 2

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 2 2 2 2 2

513.783.0054 Riel porta
venoclisis 2 2 2 2 2

S/C Sistema porta
expedientes 1 1 1 1 1

3.2.3.Trabajo de enfermeras recuperación post-quirúrgica (Tococirugía)

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180
C

Una sala por unidad. Aumentar de acuerdo al modelo de atención. 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/C Aspirador de
succión regulable 1 1 1 1 1

Carro rojo con equipo
completo para
reanimación con

desfibrilador monitor-

531.191.0391
Carro rojo con
monitor

desfibrilador
ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Lámpara de examinación
con fuente de luz de fibra

óptica
531.562.1457 Sustituye a la lámpara de

chicote 1 1 1 1 1

Mobiliario
Silla giratoria secretarial
tapizada en tela con
pistón neumático

511.814.0291 Asiento giratorio 2 2 2 2 2

S/C Bote para basura
tipo municipal

Bolsa de cualquier color
excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI
(bolsa roja) 1 1 1 1 1

511.451.0158 Gabinete
universal 1 1 1 1 1

Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y cajón 513.621.0555 Mesa alta con

tarja 1 1 1 1 1

Mesa de mayo, 513.621.1843 Mesa mayo 1 1 1 1 1
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1 1

S/C Mostrador
escritorio 1 1 1 1 1

515.957.0232 Vitrina90 cm.
contramuro

Se colocaran arriba de la
mesa alta 2 2 2 2 2

S/C
Mueble para

guarda de equipo
e insumos

1 1 1 1 1

S/C
Recipiente rígido

para
punzocortantes

1 1 1 1 1

S/C

Maquina de
escribir o terminal
de computadora
con impresora o
su equivalente
tecnológico

Determinar en el proyecto
médico arquitectónico 1 1 1 1 1
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S/C Sistema para
archivo

Definir de acuerdo al
proyecto médico

arquitectónico. Si se va a
usar expediente

electrónico o expediente
clínico normal

529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

3.2.4.Cunero (de acuerdo al modelo de atención)

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180
C

Una sala por unidad. Aumentar de acuerdo al modelo de atención. 1 1 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Cuna de calor radiante
con fototerapia opcional. 531.252.0033 Cuna de calor

radiante Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

S/C
Cuna con
bacinete y
colchón

1 1 1 1 1

S/C Baño de artesa 1 1 1 1 1

S/C
Estuche de
diagnostico
portátil

Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

S/C Monitor neonatal 1 1 1 1 1
S/C Casco cefálico 1 1 1 1 1

531.784.0014

Resucitador
neonatal con

mascarilla válvula
y reservorio

1 1 1 1 1

Laringoscopio 531.568.0057 Laringoscopio
con hojas 00, 0 Con hojas 00, 0 1 1 1 1 1
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3.3.Cirugía
3.3.1.Salas de cirugía

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

De acuerdo al modelo de atención se puede modificar 1 1 2 3 4
Nombre cuadro básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

S/C Aspirador portátil de
succión regulable 1 1 2 3 4

Carro rojo con equipo
completo para reanimación
con desfibrilador monitor-

531.191.0391 Carro rojo completo
con desfibrilador Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

S/C Esfigmomanómetro
de pedestal

Con brazaletes adulto y
adulto obeso. Se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre
calibración. Ver cédula

CENETEC

1 1 2 3 4

Estetoscopio de cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de
cápsula doble Ver cédula CENETEC 1 1 2 3 4

S/C Lámpara quirúrgica
doble

Para la compra de estos
dispositivos se sugiere

especificar la altura de piso
a techo y de piso a plafón

1 1 2 3 4

Lámpara quirúrgica portátil
para emergencia. 531.562.0905 Lámpara de

emergencia portátil Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Laringoscopio 531.568.0057 Laringoscopio

Con juego de hojas rectas
no. 0,1,2,3, 4 y 5 y curvas
no. 1,2,3 y 4 y batería

recargable

1 1 2 3 4

Anestesia, unidad de 531.053.0356
Maquina de
anestesia con
ventilador

Ver cédula CENETEC 1 1 2 3 4

Mesa quirúrgica universal
avanzada. 531.616.5116 Mesa de cirugía con

accesorios

Dependiendo del tipo de
cirugías a realizar se
pueden solicitar los

aditamentos
correspondientes

1 1 2 3 4

Monitor de signos vitales. 531.619.0403 Monitor de signos
vitales Ver cédula CENETEC 1 1 2 3 4

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 2 3 4

Porta venoclisis 513.907.0055 Porta venoclisis
rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 2 3 4

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0204

Reanimador para
asistencia

ventilatoria adulto

Debe estar incluido en el
carro rojo completo

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0205

Reanimador para
asistencia

ventilatoria neonatal

Debe estar incluido en el
carro rojo completo

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0206

Reanimador para
asistencia
ventilatoria
pediátrica

Debe estar incluido en el
carro rojo completo

521.774.0001 Reloj para quirófano
con segundero 1 1 2 3 4

Unidad de electrocirugía. 531.328.0116 Unidad
electroquirúrgica

ver cédula CENETEC. Se
sugiere solicitar al menos
un electrodo de retorno
adulto y uno pediátrico,
ambos de silicón

1 1 2 3 4

Mobiliario
Banco giratorio, con respaldo,
altura ajustable, con sistema
adecuado para fijar y mantener

la altura.

513.108.0102 Banco giratorio sin
respaldo De acero inoxidable 2 2 4 6 8

S/C Bote para RPBI Bolsa amarilla 1 1 2 3 4
S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 2 3 4
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Cubeta de acero inoxidable, 12
litros de 513.254.0054 Cubeta de 12 litros

de acero inoxidable 1 1 2 3 4

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 2 3 4

S/C Lebrillo de acero
inoxidable 2 2 4 6 8

Mesa semicircular. 513.621.1868 Mesa de riñón 1 1 2 3 4
Mesa de mayo, 513.621.1843 Mesa mayo 1 1 2 3 4
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 2 3 4

513.616.0977
Mesa

transportadora de
material

1 1 2 3 4

Porta lebrillo 513.731.0339 Porta lebrillo doble 1 1 2 3 4

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta
rodable 1 1 2 3 4

Porta venoclisis
rodable 513.907.0055 Porta venoclisis

rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
1 1 2 3 4

3.3.2.Equipo especifico según la necesidad
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

De acuerdo al modelo de atención se puede modificar 1 1 2 3 4
Nombre cuadro básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Torniquete electro

neumático
S/C Sistema minidriver

Unidad radiológica y
fluoroscópica transportable

tipo arco en “c” con
substracción digital.

531.341.2248 Arco en c Este equipo puede ser
analógico o digital

S/C Taladro auto
reversible

Microscopio para neurocirugía. 531.626.0024 Microscopio para
neurocirugía

S/C
Equipo de alta
velocidad (drill
universal)

Aspirador ultrasónico. 531.081.0089 Aspirador quirúrgico
ultrasónico

Microscopio para
oftalmocirugía. 531.624.0026 Microscopio para

oftalmología
Torre completa para

artroscopia

Laparoscopia, equipo para 531.564.0267 Torre completa
p/laparoscopia

S/C
Equipo de rayos x
móvil de potencia

intermedia
Ver cédula CENETEC

S/C Unidad de
hiper/hipotermia

Unidad
electroquirúrgica de

argón
Dermatomo manual
Padgetthood. 531.283.0036 Dermatomo

3.3.3.Recuperación
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / II / III / IV / V /
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30C 60C 90C 120C 180C
Dos camas de recuperación por sala de cirugía. De acuerdo al modelo de

atención se puede modificar 1 1 2 3 4
Nombre cuadro básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

Monitor de signos vitales. 531.619.0403
Monitor de signos

vitales
p/recuperación

Ver cédula CENETEC 2 2 4 6 8

Esfigmomanómetro mercurial
de pared. 531.116.0302 Esfigmomanómetro

de pared

Con brazaletes adulto y
adulto obeso. Se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

2 2 4 6 8

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se solicita en
obra 2 2 4 6 8

Flujómetro de pared estándar. 531.423.0060
Debe incluir el frasco

borboteador para toma de
oxígeno

2 2 4 6 8

Estetoscopio de cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de
cápsula doble ver cédula CENETEC 1 1 2 3 4

Porta venoclisis
rodable 513.907.0055 Porta venoclisis

rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una mejor

estabilidad
2 2 4 6 8

Mobiliario
S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 2 3 4

S/C Bote para basura
tipo municipal

Para usar con bolsa de
cualquier color excepto rojo

o amarillo
1 1 1 1 1

Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1 1
Carro camilla para
recuperación 513.191.0159 Cama camilla para

recuperación 2 2 4 6 8

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

3.3.4.Trabajo de enfermeras
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

De acuerdo al modelo de atención se puede modificar 1 1 2 3 4
Nombre cuadro básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
S/C Aspirador portátil 1 1 1 1 1

Carro rojo con equipo
completo para reanimación
con desfibrilador monitor-

531.191.0391
Carro rojo completo
con desfibrilador

monitor
Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

529.356.0057 Enfriador/calentador
de agua 1 1 1 1 1

S/C Esfigmomanómetro
de pedestal

Con brazaletes adulto y
adulto obeso. Se sugiere
pedir 5 años de garantía
como mínimo sobre

calibración. Ver cédula
CENETEC

1 1 1 1 1

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0204

Reanimador para
asistencia

ventilatoria adulto

Debe estar incluido en el
carro rojo completo

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0205

Reanimador para
asistencia

ventilatoria neonatal

Debe estar incluido en el
carro rojo completo

Reanimador de asistencia
ventilatoria. 531.784.0206

Reanimador para
asistencia
ventilatoria
pediátrica

Debe estar incluido en el
carro rojo completo

Mobiliario
Silla giratoria secretarial
tapizada en tela con pistón

neumático
511.814.0291 Asiento giratorio 2 2 2 2 2
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S/C Bote para basura
tipo municipal

Bolsa de cualquier color
excepto rojo o amarillo 1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI
(bolsa roja) 1 1 1 1 1

511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1
Mesa alta de 180 cm.

Fregadero central y cajón 513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 1 1 1 1

Mesa de mayo, 513.621.1843 Mesa mayo 1 1 1 1 1
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1 1

S/c Mostrador escritorio 1 1 1 1 1

515.957.0232 Vitrina90 cm.
contramuro

Se colocaran arriba de la
mesa alta 2 2 2 2 2

S/C
Mueble para guarda

de equipo e
insumos

1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido
para punzocortantes 1 1 1 1 1

S/C

Maquina de escribir
o terminal de

computadora con
impresora o su
equivalente
tecnológico

Determinar en el proyecto
médico arquitectónico 1 1 1 1 1

S/C Sistema para
archivo

Definir de acuerdo al
proyecto médico

arquitectónico. Si se va a
usar expediente electrónico
o expediente clínico normal

529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1
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3.4.Banco de sangre
3.4.1.Laboratorio de banco de sangre

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

0 0 0 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Equipo para
inmunoanálisis 0 0 0 1 1

533.266.cb02 Equipo para ELISA
completo 0 0 0 1 1

Congelador vertical una
puerta de cristal 523.239.0624 Congelador vertical 0 0 0 1 1

533.787.0066 Refrigerador 0 0 0 1 1

S/C Equipo automatizado
p/biometría hematica 0 0 0 1 1

S/C Equipo de serología 0 0 0 1 1

S/C
Equipo de

compatibilidad:
anticuerpos, citoplasma

0 0 0 1 1

Centrifuga de piso con
sistema de refrigeración 533.224.0737 Centrifuga de piso 0 0 0 1 1

Centrífuga de mesa para
tubos capilares 533.224.1628 Centrifuga de mesa 0 0 0 1 1

S/C Centrifuga
p/hematocrito 0 0 0 1 1

S/C Centrifuga refrigerada
p/plasma 0 0 0 1 1

S/C Lector de hematocrito 0 0 0 1 1
S/C Agitador de plaquetas 0 0 0 1 1
S/C Horno de secado 0 0 0 1 1

Mobiliario
511.814.0069 Silla alta giratoria 0 0 0 2 2

51.814.0200 Silla giratoria
secretarial 0 0 0 2 2

515.619.0406 Mesa alta con
vertedero 0 0 0 1 1

515.619.0737 Mesa alta de 180 cm.
De acuerdo a los
requerimientos del

laboratorio
0 0 0 1 1

Mesa baja con cubierta
de madera

De acuerdo a los
requerimientos del

laboratorio
0 0 0 1 1

Vitrina contramuro 0 0 0 2 2
Cesto para papeles 0 0 0 2 2

S/C Bote para RPBI (bolsa
roja) 0 0 0 1 1

3.4.2.Valoración y toma de muestras
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Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

0 0 0 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

513.130.0054 Bascula con
estadímetro ver cédula CENETEC

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

portátil

Con brazaletes, adulto
y adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años de
garantía como mínimo
sobre calibración. Ver
cédula CENETEC

0 0 0 1 1

Mobiliario
Banco giratorio, con

respaldo, altura ajustable,
con sistema adecuado para
fijar y mantener la altura.

513.108.0102 Banco giratorio sin
respaldo De acero inoxidable 0 0 0 1 1

S/C Bote para basura tipo
municipal

Bolsa de cualquier
color excepto rojo o

amarillo
0 0 0 1 1

S/C Bote para RPBI (bolsa
roja) 0 0 0 1 1

511.451.0100 Gabinete para toma de
muestras 0 0 0 1 1

515.784.0058 Repisa abatible para
toma de muestras 0 0 0 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de 513.254.0054 Cubeta de 12 litros de

acero inoxidable 0 0 0 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 0 0 0 1 1

515.825.0109 Silla cama para toma
de muestras 0 0 0 1 1

3.4.3.Sangrado y recuperación
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / 30C II /

60C
III /
90C

IV /
120C

V /
180C

0 0 0 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Agitador de unidades
con pesa para bolsas

de sangre
0 0 0 1 1

Mobiliario
Banco giratorio, con

respaldo, altura ajustable,
con sistema adecuado para
fijar y mantener la altura.

513.108.0102 Banco giratorio sin
respaldo De acero inoxidable 0 0 0 1 1

513.219.0017 Diván 0 0 0 1 1

515.451.0191 Gabinete para toma de
muestras 0 0 0 1 1

515.784.0058 Repisa abatible para
toma de muestras 0 0 0 1 1

529.869.0057 Toallero 0 0 0 1 1

S/C Bote para RPBI (bolsa
roja) 0 0 0 1 1
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3.5.Medicina física y rehabilitación (fisioterapia)

3.5.1.Consultorio de valoración
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Lámpara de

examinación con
fuente de luz de fibra

óptica

531.562.1457 Sustituye a la lámpara
de chicote 1 1 1 1

Bascula mecánica con
estadímetro Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

aneroide Ver cédula CENETEC 1 1 1 1

Plantoscopio. 531.698.0019 Plantoscopio 1 1 1 1

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1
Mobiliario

Cesto para papeles 511.232.0022 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 2 2 2 2

Sillón giratorio
oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1

Banco giratorio, sin
respaldo 513.108.0268 Banco giratorio sin

respaldo 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1
Banqueta de altura 513.123.0186 Banqueta de altura 1 1 1 1

513.580.0406 Lavabo pasteur 1 1 1 1
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1

515.957.0232 Vitrina90 cm.
Contramuro

Se colocaran arriba de
la mesa alta 1 1 1 1

S/C

Maquina de escribir o
terminal de

computadora con
impresora o su
equivalente
tecnológico

Determinar en el
proyecto médico
arquitectónico

1 1 1 1

529.869.0057 Toallero 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra 1 1 1 1

3.5.2.Área de electroterapia
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Estimulador

neuromuscular de
corriente

interferencial, sin
sistema de vacio.

531.380.0137
Neuroestimulador o su

equivalente
tecnológico

Se puede cambiar por
un estimulador tens

con clave
531.380.0145

1 1 1 1

Generador o lámpara
de rayos infrarrojos. 531.562.0756 Rayos infrarrojos 1 1 1 1

Ultrasonido
terapéutico, unidad de 531.923.0305 Ultrasonido

terapéutico 1 1 1 1

Mobiliario
S/C Mesa de tratamiento 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 1 1 1 1
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Banqueta de altura 513.123.0186 Banqueta de altura 1 1 1 1
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra 1 1 1 1

3.5.3.Parafinas
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Baño de parafina en

fisioterapia. 531.107.0022 Baño de parafina 1 1 1 1 1

Baño con remolino
fijo. 531.107.0139 Baño de remolino para

miembro superior 1 1 1 1 1

Compresas calientes
o frías, unidad de 531.222.0014 Compresas calientes

frías 1 1 1 1 1

531.233.0021 Equipo para enfriar
compresas químicas 1 1 1 1 1

531.222.0014 Equipo para calentar
compresas químicas 1 1 1 1 1

S/C Diatermia 1 1 1 1 1
Mobiliario

S/C Mesa de tratamiento 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 1 1 1 1 1

Banqueta de altura 513.123.0186 Banqueta de altura 1 1 1 1 1
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana 1 1 1 1 1

Cesto para papeles 511.232.0022 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1
513.580.0406 Lavabo pasteur 1 1 1 1 1

3.5.4.Hidroterapia
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Baño con remolino

fijo. 531.107.0139 Baño de remolino para
miembro superior 1 1 1 1

Baño con remolino
fijo. 531.107.0139 Baño de remolino para

miembro inferior 1 1 1 1

Baño de cuerpo
entero tipo hubbard. 531.107.0030 Tina de hubbard 1

Mobiliario
Banco alto 511.109.0055 Asiento 1 1 1 1 1
Silla giratoria

secretarial tapizada en
tela con pistón
neumático

511.814.0291 Asiento giratorio 1 1 1 1 1

Banqueta de altura,
base: 35 x 25 cm,

altura: 22
513.123.0186 Banqueta de altura 1 1 1 1 1

S/C Mesa de tratamiento 1 1 1 1 1
529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

3.5.5.Gimnasio
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I / II / III / IV / V /
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30C 60C 90C 120C 180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Mobiliario
S/C Barras paralelas 1 1 1 1 1

S/C Colchón para
ejercicios terapéuticos 1 1 1 1 1

S/C Colchoneta para
gimnasio 3 3 3 3 3

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra

Espejo para valorar
postura. 564.002.0987 Espejo para postura Espejo para valorar

postura. 1 1 1 1 1

Equipo para
fortalecimiento de
extremidades
superiores e
inferiores.

564.002.0946

Equipo para
fortalecimiento de
extremidades
superiores e
inferiores.

1 1 1 1 1

564.002.0409 Mesa de estabilidad 1 1 1 1 1

564.002.0001 Cilindro de muñeca
fricción libre 1 1 1 1 1

564.002.0002 Cilindro de muñeca
ajustable 1 1 1 1 1

564.002.0003 Plantilla para tobillos 1 1 1 1 1

564.002.0052 Escalera y rampa con
barandal 1 1 1 1 1

564.002.0185 Poleas fijas a la pared
con peso graduable 2 2 2 2 2

564.002.0243 Rueda de pared para
ejercicio de hombro 2 2 2 2 2

564.002.0276 Andadera rodable con
asiento y respaldo 2 2 2 2 2

564.002.0326 Bicicleta fija 3 3 3 3 3
564.002.cb03 Mesa para cuadriceps 1 1 1 1 1

564.101.0709 Juego de pesas y
mancuernas 2 2 2 2 2

564.202.0078 Escalera vertical fija
180 cm. 2 2 2 2 2

564.202.0425 Escalera de madera
para dedos 2 2 2 2 2

564.202.0508 Remos fijos de
resistencia hidráulica 1 1 1 1 1
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Inhaloterapia
3.5.6.Área de tratamiento

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un gabinete cada 50 camas 0 1 2 3 4
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Nebulizador ultrasónico
continúo. 531.641.0207 Nebulizador ultrasónico

En caso de creer
conveniente un

intermitente usar la
clave 531.641.0215

0 1 2 3 4

Oxímetro de pulso. 531.667.0081 Oximetro de pulso 0 1 2 3 4
Percutor neonatal. 537.690.0022 Percutor neonatal 0 1 2 3 4

Percutor eléctrico. 537.690.0014 Percutor p/adulto

En caso de requerir
un neumático usar

la clave
537.690.0030

0 1 2 3 4

Flujómetro de pared
estándar. 531.423.0060

Debe incluir frasco
borboteador. Se
sugiere utilizar
tomas dobles

0 1 2 3 4

Mobiliario
S/C Mesa con tarja 0 1 2 3 4
S/C Sillón reclinable 0 1 2 3 4

S/C Bote para basura tipo
municipal

Bolsa de cualquier
color excepto rojo o

amarillo
0 1 2 3 4

S/C Bote para RPBI (bolsa roja) 0 1 2 3 4
529.869.0057 Toallero 0 1 2 3 4

Mesa para tratamiento En obra 0 1 2 3 4

3.5.7.Lavado y preparación
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un gabinete cada 50 camas 0 1 2 3 4
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

La
va
do
y
pr
ep
ar
ac
ió
n

Equipo

S/C
Equipo de secado por aire y

calor para circuitos y
accesorios

0 1 1 1 1

Lavadora de equipo de
inhaloterapia. 531.572.0549 Lavadora p/circuitos y

equipos de inhaloterapia 0 1 1 1 1

Mobiliario

517.609.1246 Mesa lisa con respaldo y
entrepaños 0 1 1 1 1

S/C Bote para basura tipo
municipal

Bolsa de cualquier
color excepto rojo o

amarillo
0 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI (bolsa roja) 0 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 0 1 1 1 1

Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y cajón 513.621.0555 Mesa alta con tarja 0 1 1 1 1

3.5.8.Almacén estéril
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Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un gabinete cada 50 camas 0 1 2 3 4
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Ventilador de traslado
pediátrico-adulto. 531.941.0279 Ventilador de transporte

S/C Ventilador de transporte
neonatal

Espirómetro computarizado
con neumotocógrafo. 531.361.0171 Espirómetro o su

equivalente tecnológico

Mobiliario
511.026.0204 Anaquel con entrepaños 0 4 4 4 4
513.123.0244 Banqueta de altura 0 1 1 1 1
513.360.0055 Estante guarda estéril 0 2 2 2 2
529.869.0057 Toallero 0 1 1 1 1
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3.6.Clínica de displasias
3.6.1.Clínica de displasias

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Depende del modelo de atención 1 1 1
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Colposcopio. 531.225.0011
Colposcopio

estereoscópico de alta
resolución

1 1 1

Unidad de criocirugía
ginecológica. 531.247.0015 Unidad de criocirugía

ginecológica.
Con evacuador de

humo 1 1 1

Lámpara de
examinación con

fuente de luz de fibra
óptica

531.562.1457 Sustituye a la lámpara
de chicote 1 1 1

Bascula mecánica con
estadímetro Ver cédula CENETEC 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

aneroide

Con brazaletes adulto
y adulto obeso. Se
sugiere pedir 5 años
de garantía como
mínimo sobre
calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1

Unidad de
electrocirugía. 531.328.0116 Unidad de electrocirugía de

alta frecuencia 1 1 1

Mobiliario

513.621.0357 Mesa de exploración
ginecológica 1 1 1

Banco alto 511.109.0055 Asiento De acero inoxidable 1 1 1

S/C Bote para basura tipo
municipal

Bolsa de cualquier
color excepto rojo o

amarillo
1 1 1

S/C Bote para RPBI Bolsa roja 1 1 1

S/C Mueble para guarda de
equipo e insumos 1 1 1

529.869.0057 Toallero 1 1 1
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3.7.Clínica del dolor
3.7.1.Consulta

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30c

II /
60c

III /
90c

IV /
120c

V /
180c

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
535.618.0728 Martillo percusor 1 1 1 1 1

537.290.0026 Diapasón Hartman 1 1 1 1 1

S/C Báscula mecánica con
estadímetro Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro

portátil

Con brazaletes adulto
y adulto obeso. Se
sugiere pedir 5 años
de garantía como
mínimo sobre
calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1 1 1

Estetoscopio de
cápsula doble. 531.375.0126 Estetoscopio de cápsula

doble Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Estuche de diagnóstico
hospitalario. 531.295.1162 Estuche de diagnóstico

hospitalario Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Lámpara de
examinación con fuente
de luz de fibra óptica.

531.562.1457 Sustituye a la
lámpara de chicote 1 1 1 1 1

Laringoscopio con fibra
óptica y canal de

aspiración. Tipo bullard.
Pediátrico.

531.568.0727
Laringoscopio con
iluminación de fibra

óptica

Con juego de hojas
rectas no3, 4 y 5 y
curvas no.,3 y 4 y
batería recargable

1 1 1 1 1

S/C Caja fuerte para guarda
de opioides 1 1 1 1 1

Negatoscopio. 513.634.0030 Negatoscopio Ver cédula CENETEC 1 1 1 1 1

Mobiliario

Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio 1 1 1 1 1

513.138.0056 Bote sanitario con pedal

Para usar con bolsa
de cualquier color
excepto rojo o
amarillo

1 1 1 1 1

S/C Bote para rpbi Bolsa roja 1 1 1 1 1

511.022.0232 Cesto metálico para
papeles 1 1 1 1 1

S/C Cortina plegable
antibacteriana

Generalmente se
solicita en obra 1 1 1 1 1

Cubeta de acero
inoxidable, 12 litros de

capacidad
513.254.0054 Cubeta de 12 litros de

acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

513.355.0102 Escritorio médico 1 1 1 1 1

511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica 1 1 1 1 1

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 1

S/c Recipiente rígido para
punzocortantes 1 1 1 1 1
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Sillón giratorio oficinista 511.836.0154 Sillón giratorio 1 1 1 1 1

511.814.0101 Silla fija con asiento
integral 1 1 1 1 1

S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al
proyecto médico

arquitectónico. Si se
va a usar expediente

electrónico o
expediente clínico

normal

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclosis 1 1 1 1 1

529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1

3.7.2.Procedimiento
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30c
II /
60c

III /
90c

IV /
120c

V /
180c

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

531.140.0393 Bomba de infusión
portátil. 1 1 1 1 1

531.380.0954 Estimulador de nervios
periféricos. 1 1 1 1 1

531.380.0962
Neuroestimulador para
localización de nervios

periféricos.
1 1 1 1 1

513.191.0159 Cama camilla para
recuperación 1 1 1 1 1

Monitor de signos
vitales. 531.619.0403 Monitor de signos

vitales Ver cedula CENETEC 1 1 1 1 1

531.380.0145 Estimulador tens. 1 1 1 1 1
Mesa quirúrgica

universal avanzada. 531.616.5116 Mesa de cirugía con
accesorios 1 1 1 1 1

Unidad radiológica y
fluoroscópica digital
con telemando.

531.341.0481
Unidad radiográfica /
fluoroscópica digital con

telemando

Compartir el de
Imagenología 1 1 1 1 1

Mobiliario
Banco giratorio, con
respaldo, altura

ajustable, con sistema
adecuado para fijar y
mantener la altura.

513.108.0102 Banco giratorio sin
respaldo De acero inoxidable 1 1 1 1 1

S/C Bote para rpbi Bolsa amarilla 1 1 1 1 1

S/C Bote para rpbi Bolsa roja 1 1 1 1 1
Cubeta de acero

inoxidable, 12 litros de 513.254.0054 Cubeta de 12 litros de
acero inoxidable 1 1 1 1 1

513.352.0105 Escalerilla de dos
peldaños 1 1 1 1 1

S/C Lebrillo de acero
inoxidable 1 1 1 1 1

Mesa semicircular. 513.621.1868 Mesa de riñón 1 1 1 1 1

Mesa de mayo, 513.621.1843 Mesa mayo 1 1 1 1 1

Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1 1

513.616.0977 Mesa transportadora de
material 1 1 1 1 1

Porta lebrillo 513.731.0339 Porta lebrillo doble 1 1 1 1 1
Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable 1 1 1 1 1
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Porta venoclisis
rodable 513.907.0055 Porta venoclisis rodable

Se sugiere que sea
pentapie para una
mejor estabilidad

1 1 1 1 1

513.783.0054 Riel porta venoclisis 1 1 1 1 1
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4. Servicios paramédicos
4.1.Admisión, altas y cirugía de corta estancia
4.1.1.Admisión y altas

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un gabinete cada 50 camas
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Mobiliario

Archivero de 4 gavetas 511.076.0351 1 1 1 1 1
Cesto para papeles 511.232.0022 1 1 1 1 1

Silla giratoria secretarial 511.814.0200 1 1 1 1 1
Maquina de escribir o
terminal de computadora
con impresora o su

equivalente tecnológico

1 1 1 1 1

Pizarrón de 120 cm. con
tablero de corcho 519.695.0017 1 1 1 1 1

4.1.2.Cubículo de Preparación en Cirugía de Corta Estancia
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un gabinete cada 50 camas
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

Lámpara de
examinación con fuente
de luz de fibra óptica

531.562.1457 Sustituye a la lámpara de
chicote

Mobiliario
Banco alto 513.108.0102 Banco giratorio

513.783.0054 Riel porta venoclosis
Cubeta de acero inoxidable,

12 litros de 513.254.0054 Cubeta de 12 litros de acero
inoxidable

Porta cubeta 513.731.0305 Porta cubeta rodable
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur

513.621.2429 Mesa de exploración
universal mecánica

515.957.0232 Vitrina90 cm. contramuro Se colocaran arriba
de la mesa alta

Mesa alta con fregadero
central y cajón 513.621.0555 Mesa alta con tarja

4.1.3.Cubículo de observación
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un gabinete cada 50 camas
Equipo

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro portátil

Con brazaletes
pediátrico, adulto y
adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años
de garantía como
mínimo sobre
calibración. Ver
cédula CENETEC

Estetoscopio de cápsula
doble. 531.375.0126 Estetoscopio de cápsula

doble
Ver cédula
CENETEC
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S/C Cama camilla para
recuperación
Mobiliario

513.783.0054 Riel porta venoclosis
Cesto para papeles 511.232.0022

S/c Buró clínico
Banqueta de altura 513.123.0244

511.836.0055 Sillón fijo un lugar

4.1.4.Trabajo de enfermeras

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Un gabinete cada 50 camas
Nombre cuadro

básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área
Equipo

S/c Aspirador portátil 1 1 1 1 1
Carro rojo con equipo

completo para
reanimación con

desfibrilador monitor-

531.191.0391 Carro rojo completo con
desfibrilador monitor

Ver cédula
CENETEC 1 1 1 1 1

529.356.0057 Enfriador/calentador de
agua 1 1 1 1 1

Esfigmomanómetro
aneroide portátil. 531.116.0369 Esfigmomanómetro portátil

Con brazaletes
pediátrico, adulto y
adulto obeso. Se

sugiere pedir 5 años
de garantía como
mínimo sobre
calibración. Ver
cédula CENETEC

1 1 1 1 1

Reanimador de
asistencia ventilatoria. 531.784.0204 Reanimador para asistencia

ventilatoria adulto

Debe estar incluido
en el carro rojo
completo

Reanimador de
asistencia ventilatoria. 531.784.0205 Reanimador para asistencia

ventilatoria neonatal

Debe estar incluido
en el carro rojo
completo

Reanimador de
asistencia ventilatoria. 531.784.0206 Reanimador para asistencia

ventilatoria pediátrica

Debe estar incluido
en el carro rojo
completo

Mobiliario
Silla giratoria secretarial
tapizada en tela con
pistón neumático

511.814.0291 Asiento giratorio 2 2 2 2 2

S/C Bote para basura tipo
municipal

Bolsa de cualquier
color excepto rojo o

amarillo
1 1 1 1 1

S/C Bote para RPBI (bolsa roja) 1 1 1 1 1
511.451.0158 Gabinete universal 1 1 1 1 1

Mesa alta de 180 cm.
Fregadero central y

cajón
513.621.0555 Mesa alta con tarja 1 1 1 1 1

Mesa de mayo, 513.621.1843 Mesa mayo 1 1 1 1 1
Mesa pasteur, 519.630.1807 Mesa pasteur 1 1 1 1 1

S/C Mostrador escritorio 1 1 1 1 1

515.957.0232 Vitrina90 cm. contramuro Se colocaran arriba
de la mesa alta 2 2 2 2 2

S/C Mueble para guarda de
equipo e insumos 1 1 1 1 1

S/C Recipiente rígido para
punzocortantes 1 1 1 1 1

S/C

Maquina de escribir o
terminal de computadora
con impresora o su

equivalente tecnológico

Determinar en el
proyecto médico
arquitectónico

1 1 1 1 1
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S/C Sistema para archivo

Definir de acuerdo al
proyecto médico

arquitectónico. Si se
va a usar
expediente
electrónico o

expediente clínico
normal

529.869.0057 Toallero 1 1 1 1 1
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4.2.Central de equipos y esterilización
4.2.1.CEyE

Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Esterilizador de baja
temperatura a través de
plasma de peróxido de

hidrógeno

531.385.1031 Esterilizador de plasma

Dependiendo de la
demanda y el tipo de
especialidades o
cirugías a realizarse

1

Esterilizador de vapor
autogenerado mediano ver cédula CENETEC 1

S/C Esterilizador de vapor
grande ver cédula CENETEC 1 2 2

S/C Esterilizador de vapor
mediano ver cédula CENETEC 1 2 2 2

S/C Esterilizador de vapor
chico ver cédula CENETEC 1

Esterilizador de oxido
de etileno al 100%

mediano de una puerta
ver cédula CENETEC 1 1 1

4.2.2.Lavado de instrumental
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo

La
va
do
de
in
st
ru
m
en
ta
l Banco giratorio con

respaldo 513.108.0052 Banco giratorio con
respaldo 1 1 2 2 2

Mesa alta de 180 cm. con
doble fregadero central y

cajón
513.621.0407 1 1 2 2 2

Repisa de 180 cm. contra
muro 513.771.0413 1 1 2 2 2

Mesa alta 120 cm. con
respaldo 515.619.0877 1 1 1 1 1

Lavadora ultrasónica 531.572.0309 1 1

4.2.3.Preparación y ensamble
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Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Porta rollo para papel

Kraft 411.732.0012 1 2 4 4 4

Anaquel esqueleto de 5
entrepaños 511.026.0204 2 2 4 4 4

Cesto para papeles 511.232.0022 2 2 4 4 4
Banco giratorio con

respaldo 513.108.0052 2 2 4 4 4

Mesa de 180 cm. para
ensamble con repisa

intermedia
513.621.1918 1 1 2 2 2

Selladora térmica para
bolsas de esterilización. 531.807.0017 Selladora de bolsas 1 1

Carro par supermercado 517.256.015 1 1 1 1 1

4.2.4.Guarda de material estéril
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Estante guarda estéril 513.360.0022 Anaqueles para
paquetes esterilizados 4 8 12 12 12

Anaquel esqueleto de 5
entrepaños 511.026.0204

Anaqueles para
paquetes pre-
esterilización

4 4 4 4 4

Banqueta de altura 513.123.0244 1 1 1 1 1
Carro de supermercado 1 1 1 1

4.2.5.Guarda de material de consumo, ropería y equipo médico rodable
Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /

30C
II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Anaquel esqueleto de 5
entrepaños 511.026.0204 Guarda de insumos 4 8 12 12 12

Cesto para papeles 511.232.0022 1 1 1 1 1
Mesa escritorio de 120
cm. con un cajón 511.619.0157 1 1 1 1 1

Silla giratoria secretarial 511.814.0200 1 1 1 1 1
Regadera de teléfono 1 1 1 1 1
Banqueta de altura 513.123.0244 1 1 1 1 1

Carro de supermercado 1 1 1 1

S/c

Maquina de escribir o
terminal de

computadora con
impresora o su

equivalente tecnológico

1 1 1 1 1

4.2.6.Doblado de ropa limpia
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Modelo hospital general 180, 120, 90, 60, 30 I /
30C

II /
60C

III /
90C

IV /
120C

V /
180C

Nombre cuadro
básico Clave Nombre Observaciones Equipos por área

Equipo
Porta rollo para papel

Kraft 411.732.0012 1 1 1 1 1

Anaquel esqueleto de 5
entrepaños 511.026.0204 Guarda de insumos 5 5 5 5 5

Cesto para papeles 511.232.0022 1 1 1 1 1
Banco giratorio con

respaldo 513.108.0052 Banco giratorio con
respaldo 1 1 1 1 1

Mesa lisa de 180 cm.
para doblado de ropa 517.609.0958 1 1 1 1 1

Banqueta de altura 513.123.0244 1 1 1 1 1
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